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POST-OP BRAS COMPRESSION BELTS
Art. No. Article Art. No. Article
45066 Leyla UW (Rose Nude) 0776N Compression Belt! (White)
45067 Leyla UW (Black) 0789N Compression Belt! (Black)
44604 Leyla ZIP-ST-LOW (Rose Nude) 45043 . Compression Belt! (Rose Nude)
44605 Leyla ZIP-ST-LOW (White " | Anatomical Compression Belt?
noA 4 (White) 45044 (White)
v
44606 | 4 'y | Leyla ZIP-ST-LOW (Black) 45045 Anatomical Compression Belt?
L .)
45006 Sina HE-ST-MEDIUM (Rose Nude) (Black)
] 45046 Anatomical Compression Belt ?
45007 Sina HE-ST-MEDIUM (White) (Rose Nude)
45008 Sina HE-ST-MEDIUM (Black)
45009 Pamela ZIP-ST-HIGH (Rose Nude) 1
] IT: Fascia di compressione
45010 Pamela ZIP-ST-HIGH (White) FR: Bande de compression
ES: Cinturén de compresion
45011 Pamela ZIP-ST-HIGH (Black)

POST-OP BRAS WITH HIGH COTTON CONTENT

Art. No. Article
o778 | |SarahSB(White)
()
LW
0779 "\ | Sarah SB (Black)
{._LJ'
2161 Theraport (White)

PL: Pas kompresujacy

2

IT: Fascia di compressione anatomica
FR: Bande de compression anatomique
ES: Cinturén Anatdmico

PL: Anatomiczny pas kompresyjny




Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Qualitatsprodukt von Amoena Medizin-Orthopéadie-Technik GmbH
entschieden haben. Amoena steht seit 1975 fiir innovative und qualitativ hochwertige Produkte fiir die
besonderen Bediirfnisse brustoperierter Frauen.

Zweckbestimmung/Indikation
Zielgruppe: Frauen nach verschiedenen Brustoperationen
Kompressionstextilien sind entwickelt, um nach einer Brustoperation die operierte Brust/operierten
Bruste wahrend der Heilungsphase immobil zu halten und/oder zu stabilisieren.
Kompressionstextilien
+ konnen die Wundheilung nach einer Brustoperation unterstttzen.

konnen die Form und Funktion der operierten Brust stabilisieren.

konnen sensibles Narbengewebe schutzen und Reizungen reduzieren.

konnen das Risiko eines 1gostoperativen Odems minimieren.

konnen postoperative Schwellungen/Schmerzen reduzieren.

Kontraindikationen/Risiken
Relative Kontraindikationen: Bei nachfolgenden Krankheitshildern obliegt es der Abwéagung des Arztes,
ob ein Kompressionstextil angelegt werden kann:

Hauterkrankungen

Sehr sensibles Narbengebiet in der Operationszone

Radiodermatitis

Bekannte Materialallergie (Kontaktdermatitis)

Bestehen offene Wunden im Versorgungsbereich, muss der Wundbereich zunachst mit

einer entsprechenden Wundauflage bzw. einem Verband abgedeckt werden, bevor die
Kompressionsbekleidung angelegt wird. Bei Nichtbeachtung dieser Kontraindikationen kann von
Amoena keine Haftung ibernommen werden.

Nebenwirkungen .

Bei der Auswahl der falschen Grofie kann es zu lokalen Druck-Uberempfindlichkeiten und Stérun-
gen der Durchblutung und/oder des Lymphabflusses kommen. Eine Kontraindikation heit vor, wenn
eine bekannte Allergie gegen einen der Bestandteile besteht, die mit der Haut in Kontakt kommen. In
seltenen Fallen konnen Restrisiken wie allergische Reaktionen auftreten. Informieren Sie bitte ihren
Arzt, wenn Sie erheblich beeintrachtigt sind oder Sie unerwinschte Nebenwirkungen bemerken.

Allgemeine Pflegehinweise
Die Pflegehinweise befinden sich auf dem Pflegeetikett des Kompressionstextils.
Vor dem Waschen Reif- und Klettverschluss sowie Haken und Osen schlieflen.
Es wird empfohlen das Textil in einem Waschesack zu waschen.
Sollte das Kompressionstextil mit anderen Textilien zusammen gewaschen werden, sind ahnliche
Farben empfehlenswert.

POST-OP BHS

Materialzusammensetzung

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Polyamid, Baumwolle, Elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: Polyamid, Elastan

Pamela ZIP-ST-HIGH: Polyamid, Elastan

Prozentuale Materialzusammensetzung siehe Pflegeetikett
Frei von Latex, Silikon und Nickel.

Anwendungshinweise Post-OP BHs
Ausreichende Immobilisierung und Stabilisierung des operierten Brustgewebes fordert einen optimalen
Heilungsprozess. Eine oFUmale Fixierung/Stabilisierung des operierten Brustgewebes ist auch bei Dop-
pelgroflen und universellen Cups gewahrleistet. Das Kompressionstextil in der Priméarverpackung (nicht
1%ulUg fur Artikel Leyla UW) ist fiir den direkten klinischen Einsatz im Operationssaal vorbereitet und
ann direkt postoperativ von geschultem Personal an der Patientin angepasst werden. Abhangig von
der medizinischen Indikation kann der Post-OP BH mit jedem Kompressionsgurtel kombiniert werden.
Bitte nicht auf offenen Wunden legen.

Bestimmen der richtigen BH-Gréf3e

Der Unterbrustumfang der stehenden Patientin wird mit einem handelstiblichen Mafband bestimmt.
Das gemessene Unterbrustmaf kann Uber die Tabelle einer Unterbrustgrofie zugeordnet werden. Die
einzigartige Seamless-Rundstricktechnologie ermoglicht universelle Cup-Gréfien und passt sich indivi-
duell der Brustgrofie und —form von A — F Cup an.

gl“;gb'“tma“ 58-67 | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137

BH Grofle 60/65 70/75 80/85 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135




Besondere Hinweise Post-OP BHs

@ Bei beschadigter Verpackung nicht verwenden

POST-OP BHS MIT HOHEM BAUMWOLLANTEIL / KOMPRESSIONSGURTEL

Materialzusammensetzung

Sarah SB: Baumwolle, Polyamid, Elastan } ; )

Anatomischer Kompressionsgurtel/Kompressionsgurtel: Polyamid, Elastan, Polyester, Baumwolle
Theraport: Polyamid, Baumwolle, Elastan

Prozentuale Materialzusammensetzung siehe Pflegeetikett
Frei von Latex, Silikon und Nickel.

Anwendungshinweise Post-OP BHs mit hohem Baumwollanteil

Bestimmen der richtigen BH-Grof3e:

Die Male von Unterbrust und Uberbrust werden an der stehenden Patientin mit einem Maflband ermit-
telt. Aus dem Unterbrustmaf resultiert die Unterbrustweite und aus der Uberbrust die Cup-Grofie.

Die richtige Grofle entnehmen Sie bitte der Mafitabelle im Produktkatalog. Abhangig von der medizini-
schen Indikation kann der Kompressions-BH mit jedem Kompressionsgurtel kombiniert werden. Die
richtige Grofe des Theraport Erstversorgungs BHs entnehmen Sie bitte der MaRtabelle auf der Innensei-
te der Verpackung.

Anwendungshinweise Theraport Erstversorgungs-BH

Anlegen des BHs:

Legen Sie den BH um Thren Korper mit dem Klettverschluss nach vorne. Schliellen Sie den Klettver-
schluss unterhalb hrer Brust. Wenn er gut sitzt, rollen Sie den BH uber Ihre Brust und schlupfen Sie mit
den Armen in die Trager und ziehen diese Giber Thre Schultern.

Um den BH fiir die Brachytherapie vorzubereiten:

Bestimmen Sie die Katheteraustrittsstelle in dem festeren BH-Material unter dem Arm und markieren
Sie diese auf der Innenseite mittels eines Filzmarkers. Dann schneiden Sie eine kleine Offnung in der
Grofie des Katheters in das Material. Achten Sie darauf, dass diese oberhalb des Unterbrustbandes ist.
Sobald der Katheter platziert ist, kann der BH angepasst und das Ende des Katethers durch die Offnung
im BH nach auflen gefiihrt werden.

Anwendungshinweise Kompressionsgiirtel

Die Kompressionsgurtel werden mit einem Klettverschluss oberhalb der Brust geschlossen:
. Achten Sie vor dem Anlegen darauf, dass das Amoena woven label von vorne lesbar ist.

. Fixieren Sie die Mitte des Gurtels mit dem Klettbereich am unteren Ende des Flauschbereiches im
Ruckenteil des Kompressions-BHs.

. Fuhren Sie die beiden Gurtelenden unterhalb der Achseln nach vorne.

. SchlieRen Sie den Klettverschluss oberhalb der Brust. ) ; ) ;

. Achten Sie darauf, dass der Gurt einen angenehmen, deutlich sptrbaren Kompressionsdruck austibt.
Sollten Sie Schmerzen oder andere Beschwerden verspuren, lockern Sie den Klettverschluss.

N

[S21 N N]

Lagerungshinweis und Haltbarkeit

Es qilt eine maximale Haltbarkeitsdauer von 36 Monaten sowie eine Nutzungsdauer von 6 Monaten.

Die maximale Lebensdauer ist daher auf 42 Monate begrenzt. Die Nutzungsdauer der Kompressionstex-
tilien hén((i;jt von der richtigen Handhabung wie z. B. bel der Pflege, dem An- und Ausziehen sowie der
Nutzung der Produkte im gewohnlichen Umfang ab. Die Haltbarkeitsdauer des Medizinproduktes ist
mit dem Symbol einer Sanduhr auf der Verpackung aufgedruckt. Bei richtiger Behandlung behalten die
Kompressionstextilien ihre medizinische Wirkung Uber die volle Nutzungsdauer von 6 Monaten. Sollten
sich aufgrund des Krankheitsbildes und der individuellen Lebensumstande Ihre Kdrpermafle verandern,
ist eine n%ue Abmessung sowie eine neue Versorgung bereits vor Ablauf der 6-monatigen Nutzungsdau-
er sinnvoll.

Besondere Hinweise
Seite 102

Entsorgungshinweis
O*% Entsorgen Sie die Produkte in
BA | den haushaltstblichen Mull.

Meldepflicht

Im Falle von Reklamationen im Zusammenhang mit dem Produkt, wenden Sie sich bitte direkt an
Thren medizinischen Fachhandler. Nur schwerwiegende Vorkommnisse, die zu einer wesentlichen
Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod fiihren kénnen, sind dem Hersteller und der
zustandigen Behorde des Mitgliedsstaates zu melden. Schwerwiegende Vorkommnisse sind im Artikel
2 Nr. 65 der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) definiert.

Gewihrleistung o }
Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungspflicht.

Servicehinweis ) ) ) ) ) )
Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne — bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Unsere Adresse finden Sie auf Seite 101.



Thank you for choosing a quality product from Amoena Medizin-Orthopédie-Technik GmbH. Since
1975, Amoena has stood for innovative and high-quality products for the special needs of women
who have undergone breast surgery.

Intended Purpose /Indication

Target group: Women after various breast surgeries

Compression textiles are designed to keep the operated breast or breasts immobile and/or stabilised
during the healing phase.

Compression textiles

can support wound healing after breast surgery:.

can stabilise the shape and function of the operated breast.
+ can protect sensitive scar tissue and reduce irritation.

can minimise the risk of postoperative oedema.

can reduce postoperative swelling/pain.

Contraindications/Risks
Relative contraindications: In the case of the following clinical symptoms, it isup to your doctor to
decide whether a compression textile can be used:

Skin diseases ) )

Very sensitive scar area in the surgical zone

Radiodermatitis

Known material allergy (contact dermatitis)

If there are open wounds in the treatment area, the wound area must first be covered with an appropri-
ate dressing or bandage before the compression garment is applied. Amoena cannot accept any liability
if these contraindications are not observed.

Side effects

If the wrong size is selected, this may lead to localised pressure hypersensitivity and disorders of
blood flow and/or lymphatic flow. A contraindication exists if there is a known allergy to one of the
components that may come into contact with the skin. In rare cases, residual risks such as allergic
reactions may occur. Please talk to your GP if you experience any significant side effects.

General Care Instructions
+ The care instructions can be found on the care label of the comFression textile.
Before washing, close the zip and hook and loop fastener as well as hooks and eyes.
It is recommended that the textile is washed in a laundry bag.
If the compression textile is washed with other textiles, it is recommended that similar colours
should be washed together.

POST-OP BRA

Material Composition

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Polyamide, cotton, elastane
Sina HE-ST-MEDIUM: Polyamide, elastane

Pamela ZIP-ST-HIGH: Polyamide, elastane

For percentages of material composition, please read the care label.
Free of latex, silicone and nickel.

Instructions for Use of Seamless Compression Textiles

To ensure an optimal healing process, sufficient immobilisation and stabilisation of the treated

breast tissue is highly advisable. Optimal fixation/stabilization of the operated breast tissue is also
uaranteed with double sizes and universal cups. The compression textile in the primary packaging
not valid for the product Leyla UWP is ?repared for direct clinical use in the operating room and can

be adjusted to fit the patient directly after surgery by trained personnel. Depending on the individual
atient's medical indication, the Seamless Compression Bra can be combined with any compression
elt. Please do not place on open wounds.

Determining the Correct Bra Size

The patient’s underbust circumference when standing, is determined by using a standard proprietar
metric measuring tape. Using the table below, the underbust measurement obtained, can be allocate
to an underbust size. The unique seamless knitting technology, can provide universal cup sizes and
individually adjusts to the breast size and shape, from A — F cup.

Underbust _ _ _ _ _ _ _ _
measurement 58—-67 68-77 78-87 88-97 98-107 | 108-117 | 118—127 | 128—-137
Size 60/65 70/75 80/85 90/95 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Special Notes Seamless Compression Textiles

@ Do not use if packaging is damaged
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POST-OP BRAS WITH HIGH COTTON CONTENT / COMPRESSION BELT

Material Composition

Sarah SB: Cotton, polyamide, elastane )

Anatomical Compression Belt/Compression Belt: Polyamide, elastane, polyester, cotton
Theraport: Polyamide, cotton, elastane

For percentage of material composition see care label
Free of latex, silicone and nickel.

Instructions for Use of post-op bras with high cotton content

Determining the Correct Bra Size

The dimensions of the underbust and overbust should be determined using a tape measure with the
patient in a standing position. The underbust measurement gives the width of the underbust while the
overbust measurement gives the cup size. Depending on the medical indication, the compression bra
can be combined with any compression belt.

Theraport Post Surgery Bra instructions for use

Putting on the bra: ) )

Place the bra around your body with the hook and loop fastener facing forward. Fasten the hook and
loop fastener underneath your chest. When it is properly in place, roll the bra up over your chest. Slip
your arms into the straps and pull them up over your shoulders.

To prepare the bra for brachytherapy:

Find the catheter outlet location in the firmer bra material under the arm and mark it on the inside
using a felt-tip pen. Then cut a small opening the size of the catheter into the material. Make sure that
it is above the underbust band. Once the catheter has been fitted, you can adjust the bra and guide the
end of the catheter out through the opening in the bra.

Instructions for use of compression belt

The compression belts are fastened with the help of the hook and loop strap above the chest:
1. Before putting it on, make sure that the Amoena woven label should be readable from the front.

. Secure the middle of the belt with the hook and loop strap, starting at the bottom of the hook and
loop area in the back of the compression bra.

. Bring the two ends of the belt around to the front and underneath the armpits.

. Close the hook and loop strap above the chest. )

. Make sure that the compression belt exerts a comfortable and clearly noticeable pressure. If you
experience pain or any other discomfort, loosen the hook and loop strap

a1 W N

Storage advice and durability

A maximum shelf life of 36 months and a periode of use of 6 months apply. The total life time is
therefore limited to 42 months The periode of use of compression textilesis 6 months and depends
on the correct handling such as following care instructions, donning and dofﬁn? (or "dressing and
undressing the compression product’) and the usage of the products to a normal extent. The useful
life of the medical device is shown by the hourglass symbol on the packaging. When properly treated,
the compression textiles retain their medicinal effect over the full period of 6 months. If your body
dimensions should change - due to your medical analysis and individual life circumstances, a new
measurement and a new fitting is advisable even before the 6-month period has expired

Special Instructions
Page 102

Disposal Instructions

5 Dispose of the products
ﬁ?ﬁ in household waste.

Reporting Obligation

If you have any complaints about the product, please contact your medical retailer directly. It is only
necessary to notify the manufacturer and the competent authority of the member state in the event
of any serious incidents that could lead to a significant deterioration of health or to death. Serious
incidents are defined in Article 2 No. 65 of Regulation (EU) 2017/745 (MDR).

Warranty o )
The statutory warranty obligation applies.

Service Information

Do you have an\IJ_ questions? )

If so, we would like to help — please call us or write to us.
You can find our address on page 101.
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Merci d'avoir choisi un produit de grande qualité de la société Amoena Medizin-Orthopadie-Technik
GmbH. Depuis 1975, Amoena est synonyme de produits innovants et de trés grande qualité destinés a
répondre aux besoins spécifiques des femmes ayant subi une chirurgie du sein.

Objectif/Indication

Groupe cible : Femmes a la suite de diverses chirurgies mammaires

Les textiles de compression sont congus pour maintenir immobile(s) et/ou stabilisé(s) le ou les seins
opérés pendant la phase de cicatrisation.

Les textiles de compression

* peuvent aider a la cicatrisation des plaies apres une chirurgie mammaire.
+ peuvent stabiliser la forme et la fonction du sein opéré.

* peuvent protéger les tissus cicatriciels sensibles et réduire l'irritation.

* peuvent minimiser le risque d'cedéme postopératoire.

+ peuvent réduire le gonflement/la douleur postopératoire.

Contre-indications/risques

Contre-indications relatives : Dans le cas des symptoémes cliniques suivants, c'est a votre médecin de
décider si un textile de compression peut étre utilisé :

+ Maladies cutanées

+ Zone de cicatrice tres sensible dans la zone opérée

+ Radiodermatite

+ Allergie significative aux composants (dermatite de contact)

En cas de plaies ouvertes dans la zone a traiter, il faut commencer par recouvrir la plaie d'un pansement
ou d'une garniture adaptés avant d'appliquer le vétement de compression. Amoena décline toute respon-
sabilité si les contrindications ci-dessus ne sont pas respectées.

Effets secondaires

Si la taille est incorrecte, cela peut entrainer une hypersensibilité a la pression locale et des troubles de

la circulation sanguine et/ou du flux lymphatique. Existe una contraindicacion si existe una alergia con-
ocida a uno de los componentes que pueden entrar en contacto con la piel. En raras ocasiones, pueden
producirse riesgos residuales como reacciones alérgicas. Por favor, informe a su médico si se ve afectado
de forma significativa o si nota algun efecto secundario indeseable.

Consignes d'entretien ) } ) }

* Les consignes d'entretien se trouvent sur I'étiquette d'entretien du textile de compression.

. Avar}llt le lavage, fermer les fermetures éclair et fermeture auto-agrippante, ainsi que les agrafes et
crochets.

+ Il est recommandeé de laver le textile dans un filet a linge.
+ Siletextile de compression est lavé avec d'autres textiles, il est recommandé de le laver avec des
couleurs similaires.

SOUTIEN-GORGE POSTOPERATOIRE

Composition des matiéres

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW : Polyamide, coton, élasthanne
Sina HE-ST-MEDIUM : Polyamide, élasthanne

Pamela ZIP-ST-HIGH : Polyamide, élasthanne

Pour le pourcentage de composition des matieres, voir I'étiquette d'entretien
Sans latex, silicone et nickel.

Mode d'emploi des textiles de compression sans couture

Pour assurer un processus de cicatrisation optimal, il est fortement recommandé d'immobiliser et de
stabiliser suffisamment le tissu mammaire traité. La fixation/stabilisation optimale du tissu mammaire
opéré est également garantie avec des tailles doubles et des bonnets universels. Le textile de compres-
sion dans l'emballage primaire (non valable pour l'article Leyla UW) est prét a 'usage clinique en salle
d'opération et peut étre ajusté pour s'adapter directement a la patiente apres l'intervention par du per-
sonnel qualifié. En fonction de l'indication médicale de chaque patient, le soutien-gorge de compression
sans coutures peut étre associé a n'importe quelle ceinture ge compression. Ne pas poser sur des plaies
ouvertes.

Déterminer la taille correcte du soutien-gorge

Le tour de buste de la patiente, en position debout, est déterminé a l'aide d'un meétre ruban en cm. En
utilisant le tableau ci-dessous, la mesure du tour de buste obtenu peut étre attribuée a une taille de sou-
tien-gorge. La technologie unique de tricotage sans couture permet d'obtenir des tailles de bonnets uni-
verselles et de s'adapter individuellement a Ia taille et & la forme de la poitrine, du bonnet A au bonnet F.

Mesure sous la 58-67 | 68—77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
ponrme encm
Taille 60/65 70/75 80/85 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135




Notes concernant les textiles de compression sans coutures

@ Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

LES SOUTIENS-GORGE POST-OPERATOIRES A FORTE TENEUR EN COTON /
BANDE DE COMPRESSION

Composition des matiéres

Sarah SB: Coton, polyamide, élasthanne

Bande de compression anatomique / Bande de compression : Polyamide, élasthanne, polyester, coton
Theraport : Polyamide, coton, élasthane

Pour le pourcentage de co Iposmon des matieres, voir l'étiquette d'entretien
Sans latex, silicone et nicke

Mode d'emploi des textiles de compression

Déterminer la taille correcte du soutien-gorge

Les mesures du tour de buste et du tour de poitrine doivent étre déterminées a l'aide d'un metre ruban
avec la patiente en position debout. Le tour de buste donne la taille et le tour de poitrine donne la profon-
deur du bonnet. Veuillez consulter le tableau des mensurations du catalogue des produits pour savoir
quelle taille vous convient. Selon la prescription médicale, le soutien-gorge de compression peut étre
combiné avec n'importe quelle bande de compression. Veuillez consulter le tableau des mensurations
imprimeé dans I'emballage pour savoir quelle taille de soutien-gorge post-opératoire Theraport vous
convient.

Mode d'emploi du soutien-gorge post-opératoire Theraport

Mettre le soutien-gorge :

Placez le soutien-gorge autour de votre corps avec la fermeture auto-agrippante sur le devant.

Fixez la fermeture auto-agrippante sous votre buste.

Une fois la fermeture auto-agrippante bien en place, déroulez le soutien-gorge sur votre buste. Glissez les
bras dans les bretelles que vous placez sur les epaules.

Préparer le soutien-gorge a une session de curiethérapie :

Trouvez la zone d'acces au cathéter dans le tissu plus ferme du soutien-gorge sous le bras et faites une
marque a l'intérieur a l'aide d'un feutre.

Pratiquez un petit trou de la taille d'un cathéter dans le tissu.

Veillez a ce que le trou soit pratiqué au-dessus de la bande auto-agrippante.

Une fois le cathéter bien en place, vous pouvez ajuster le soutien-gorge et guider l'extrémité du cathéter
par le trou pratiqué dans le soutien-gorge.

Instructions d'utilisation de la ceinture de compression
Les ceintures de compression se fixent a 'aide de la bande auto-agrippante au dessus de la poitrine :
1. Avant de l'enfiler, assurez-vous que 1'étiquette tissée Amoena est lisible de face.
2. Fixez le milieu de la ceinture avec la bande auto-agrippante, en commengant par le bas de la zone
de crochets et de boucles a l'arriere du soutien-gorge de compression.
3. Amenez les deux extrémités de la ceinture vers l'avant et sous les aisselles.
4. Fermez la bande auto-agrippante au-dessus de la poitrine.
5. Assurez-vous que la ceinture de compression exerce une pression confortable et clairement
perceptible. Si vous ressentez une douleur ou une géne quelconque, desserrez la bande auto-agrip-
pante.

Indication de stockage et durée de conservation

La durée de stockage maximale est de 36 mois et sa durée d'utilisation est de 6 mois. La durée de vie
maximale est donc limitée a 42 mois. La durée d'utilisation des textiles de compression est de 6 mois.
Cette durée dépend du respect des consignes d'entretien et d'utilisation dans des conditions normales
ainsi que de la manipulation lors de 'habillage et du déshabillage. La durée de vie du dispositif médical
est indiquée par le symbole du sablier sur I'emballage. S'ils sont correctement manipulés, les textiles de
compression conservent leur effet médical pendant toute la durée de port possible de 6 mois. Si votre
morpholo?le venait a changer des suites de votre maladie, des traitements ou de vos conditions de vie
individuelles, il est judicieux de faire prendre de nouvelles mesures et d'envisager une nouvelle applica-
tion avant la fin de la période d'utilisation de 6 mois.

Consignes spéciales
Page 102

Consignes d'élimination

o‘% Eliminer les produits dans les

B déchets ménagers.
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Obligation de signalement

Pour toute réclamation concernant le produit, veuillez contacter directement votre point de vente. Il est
nécessaire d'informer le fabricant et l'autorité compétente de 'Etat membre uniquement en cas d'inci-
dents graves pouvant entrainer une dégradation significative de l'état de santé ou la mort. Les incidents
graves sont définis a l'article 2 n° 65 du réglement (UE) 2017/745 (MDR).

Garantie ) )
L'obligation de garantie 1égale s'applique.

Informations sur le service

Avez-vous des questions ?

Si c'est le cas, nous aimerions vous aider : veuillez nous appeler ou nous écrire.
Vous pouvez trouver notre adresse a la page 101.

Muchas gracias por haber elegido un producto de calidad de Amoena Medizin-Orthopédie-
Technik GmbH. Desde 1975, Amoena es sinénimo de productos innovadores y de alta calidad para
las necesidades especiales de las mujeres operadas del pecho.

Propésitos/indicaciones previstos

Grupo objetivo: Mujeres después de varias intervenciones de mama

Las prendas de compresion estan disefiados para mantener la mama o las mamas operadas inmaviles
y/o estabilizadas durante la fase de cicatrizacién.

Las prendas de compresion

+ pueden ayudar a la cicatrizacion de la herida después de la cirugia de mama.

+ pueden estabilizar la forma y la funcién de la mama operada.

+ pueden ayudar a proteger y reducir la irritacién del tejido cicatricial sensible.

+ pueden minimizar el riesgo de edema postoperatorio.

+ pueden reducir la hinchazoén o el dolor postoperatorio.

Contraindicaciones/Riesgos

Contraindicaciones relativas: En el caso de los siguientes sintomas clinicos, sera su médico quién
decidira si se puede utilizar una prenda de compresion:

Enfermedades cutaneas

Area de cicatriz muy sensible en la zona quirurgica

Radiodermatitis

Alergia a material conocido (dermatitis de contacto

En caso de que haya alguna herida abierta en la zona de cuidado, la zona de la herida se debe cubrir
primero con un apoésito o vendaje adecuado antes de colocarse la prenda de compresion. En caso de
incumplimiento de estas contraindicaciones, Amoena no asume ninguna responsabilidad.

Efectos secundarios

Seleccionar la talla incorrecta puede provocar hipersensibilidad a la presién local y trastornos circu-
lacion sanguinea y/o flujo linfatico. Existe una contraindicacién si existe una alergia conocida a uno
de los componentes que pueden entrar en contacto con la piel. En raras ocasiones, pueden producirse
riesgos residuales como reacciones alérgicas. Por favor, informe a su médico si se ve afectado de
forma significativa o si nota algun efecto secundario indeseable.

Instrucciones de cuidado general

+ Las instrucciones de cuidado se pueden encontrar en la etiqueta de cuidado de la prenda
de compresion.

+ Antes de lavar la prenda, cierre la cremallera y los cierre autoadherente, asi como los ganchos
y corchetes.

+ Serecomienda lavar el tejido en una bolsa de lavanderia.
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Si la prenda de compresion se lava con otros tejidos, se recomienda lavar con tejidos de colores
similares.

SUJETADOR POST-OPERATORIO

Composicion de materiales

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Poliamida, algodon, elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: Poliamida, elastan

Pamela ZIP-ST-HIGH: Poliamida, elastan

Para el porcentaje de composicion del material, consulte la etiqueta de cuidado
Sin latex, silicona o niquel.

Instrucciones de uso de las prendas de compresion sin costuras

Para garantizar un proceso de cicatrizacion optima, es muy aconsejable una inmovilizacion y esta-
bilizacién suficiente del tejido mamario tratado. La ﬁ]amoﬂ/establhzamon optima del tejido mamario
operado también esta garantizada con tallas dobles y copas universales. El envase individual de la
prenda de compresion esta preparado (no valido para el articulo Leyla UW) para uso clinico directo en
el quirofano y puede ajustarse para adaptarse al paciente directamente después de la cirugia por per-
sonal formado. Dependiendo de la indicacion medica de cada paciente, el sujetador de compresion sin
costuras puede combinarse con cualquier cinturén de compresién. No aplicar sobre heridas abiertas.

Determinacion de la talla correcta de la protesis de sujecion

Para determinar la talla, utilice una cinta métrica estandar para medir la circunferencia del contorno
inferior del pecho de la paciente estando de pie. Consulte la medida obtenida en la tabla a continua-
cion para determinar la talla de la prenda. La tecnologia unica de tejido de punto sin costuras, puede
proporcionar tallas de copa universales y se ajusta individualmente al tamafio y la forma del pecho,
desde la copa A hastalaF.

Medida Bajo Busto 58-67 | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137

Talla 60/65 70/75 80/85 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Textiles de compresion sin costuras de notas especiales

@ No utilizar si el envase esta dafiado

SUJETADOR POST-OPERATORIO CON ALTO CONTENIDO DE ALGODON /
CINTURON DE COMPRESION

Composicion de materiales

Sarah SB: Algoddn, poliamida, elastan

Cinturén Anatomico / Cinturén de compresion: Poliamida, elastan, poliéster, algodén
Theraport: Poliamida, algodon, elastan

Para el porcentaje de co 1posu:lon del material, consulte la etiqueta de cuidado
Sin latex, silicona o nique

Instrucciones de uso de prendas de compresion

Determinacion de la talla correcta de la prétesis de sujecién

Las dimensiones del busto y del banda deben determinarse utilizando una cinta métrica con el
paciente en posicion de pie. La medida de la banda proporciona la anchura del busto, mientras que la
medida del busto aporta el tamano de la copa. Consulte la tabla de medidas del catalogo de productos
para encontrar la talla correcta. Dependiendo de la indicacion médica, prenda de compresion puede
combinarse con cualquier cinturén de compresién. Consulte la tabla de medidas del interior de la caja
para conocer la talla correcta del Theraport sujetador post-operatorio.

Instrucciones de uso del Theraport sujetador post-operatorio

Colocacion del sujetador:

Coloque el sujetador alrededor del cuerpo con el cierre autoadherente en la parte delantera.

Pegue el cierre autoadherente bajo el pecho.

Cuando esté bien colocado, suba el sujetador sobre el pecho. Introduzca los brazos por los tirantes y
tire de estos hacia arriba hasta los hombros.

Para preparar el sujetador para la braquiterapia:

Busque la ubicacion de la salida del catéter en el material del sujetador de mayor firmeza situado bajo
el brazo y marquelo por la parte interior con un rotulador.

A continuacion, corte una pequefa abertura del tamafo del catéter en el material.

Asegurese de que esté por encima de la banda bajo el pecho.

Una vez ajustado el catéter, podra ajustar el sujetador y guiar el extremo del catéter hacia fuera a
través de la abertura del sujetador.
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Instrucciones de uso del cinturén de compresién

Los cinturones de compresion se sujetan con la ayuda de la cinta auto adherente,

por encima del pecho:
1. Antes de ponérselo, asegurese de que puede leer la etiqueta de Amoena de frente.

. Una el central del cinturon al panel auto adherente, empezando por la parte inferior de la zona auto
adherente de la parte posterior del sujetador de compresion.

. Lleve los dos extremos del cinturén hacia el frente, pasando por debajo de las axilas.

. Cierre la cinta auto adherente por encima del pecho

. Asegurese de que el cinturén de compresion ejerce una presion comoda y claramente perceptible.
Si siente dolor o cualquier otra molestia, afloje la cinta auto adherente.

[N R

O W

Consejos de almacenamiento y durabilidad

Se aplica una vida util maxima de 36 meses y una duracién de uso de 6 meses. Por tanto, la vida

util maxima se limita a 42 meses. Se aplica una vida util maxima de 36 meses. La durabilidad de

los textiles de compresion es de 6 meses y depende de la correcta manipulacién, como seguir las
instrucciones de cuidado, ponerse y quitarse Fo "vestir y desvestir con e?producto de compresion") y el
uso de los productos de forma normal. La vida util del producto sanitario se indica con el simbolo del
reloj de arena en el envase. Si se tratan correctamente, los tejidos de compresion conservan su efecto
medicinal durante todo el periodo de 6 meses. Si las dimensiones de su cuerpo cambian -debido a su
analisis médico y a las circunstancias individuales de su vida-, es aconsejable una nueva medicion y
una nueva adaptacion incluso antes de que haya transcurrido el periodo de 6 meses.

Instrucciones especiales
Pagina 102

Instrucciones de eliminacién

Deseche los productos en
%‘ﬁ los residuos domeésticos.

Obligacion de notificacion

Si tiene alguna queja sobre el producto, péngase en contacto directamente con su vendedor mé-
dico. Solo es necesario notificar al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en
caso de incidentes graves que puedan provocar un deterioro significativo de la salud o la muerte.
Los incidentes graves se definen en el articulo 2 n.° 65 del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR).

Garantia o
Se aplica la obligacion de garantia legal.

Informacion de servicio

¢Tiene alguna pregunta?

Si es asi, nos gustaria ayudar - por favor, llamenos o escribanos.
Puede encontrar nuestra direccion en la pagina 101.
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Grazie per aver scelto un prodotto di qualita di Amoena Medizin-Orthopédie-Technik GmbH. Dal 1975
Amoena é sinonimo di prodotti innovativi e di alta qualita per le esigenze speciali delle donne in segui-
to all'intervento chirurgico al seno.

Scopo previsto/Indicazioni

Gruppo di riferimento:Donne che hanno subito vari interventi chirurgici al seno

Gli indumenti compressivi sono progettati per mantenere immobili e/o stabilizzati durante la convale-
scenza il seno o1 seni sottoposti a intervento chirurgico.

Gli indumenti compressivi

+ possono aiutare la guarigione della ferita dopo l'intervento chirurgico.
+ possono stabilizzare la forma e la funzionalita del seno operato.

* possono aiutare a proteggere l'area cicatriziale e a ridurre il rischio di irritazione.

+ possono ridurre al minimo il rischio di edema post-operatorio.

+ possono ridurre il gonfiore/dolore post-operatorio.

Controindicazioni/rischi

Controindicazioni relative: in caso si avvertano i seguenti sintomi clinici, deve essere il medico a stabili-
re se é indicato l'uso di indumenti compressivi:

+ Malattie della pelle

+ Area cicatriziale molto sensibile nella zona chirurgica

+ Radiodermatite

+ Allergia nota al materiale (dermatite da contatto)

Se nell'area da trattare sono presenti ferite aperte, prima di indossare I'indumento compressivo e neces-

sario coprire l'area della ferita con una medicazione o un bendaggio appropriato. Amoena non si assume
alcuna responsabilita nel caso queste controindicazioni non vengano osservate.

Effetti collaterali

se viene selezionata la taglia shagliata, si potrebbero provocare sovrasensibilita localizzate a causa della
pressione e disturbi del flusso sanguigno e/o linfatico. Esiste una controindicazione in caso di allergia
nota a uno dei componenti che possono venire a contatto con la pelle. In rare occasioni, possono veri-
ficarsi effetti indesiderati come reazioni allergiche. Si prega di informare il medico in caso di reazioni
significative o se si notano effetti collaterali indesiderati.

Istruzmm generali di manutenzione
Le istruzioni di manutenzione sono riportate sull'etichetta del prodotto compressivo.

+ Prima di lavarlo, chiudere la cerniera e le chiusure a strappo, nonché eventuali gancini.

+ Siraccomanda dilavare il prodotto in un sacchetto per lavatrice.

+ Seil 1prodo‘[to compressivo viene lavato insieme ad altri capi, si consiglia di lavare insieme i colori
simili.

REGGISENO POST-OPERATORIO

Composizione del materiale

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Poliammide, cotone, elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: Poliammide, elastan

Pamela ZIP-ST-HIGH: Poliammide, elastan

Istruzioni per l'uso degli indumenti compressivi senza cuciture

L'adeguata immobilizzazione e stabilizzazione del tessuto mammario in precedenza operato favorisce
un ottimale processo di guarigione. 1l fissaggio/la stabilizzazione ottimale del tessuto operato € inoltre
garantito dalle doppie misure e dalle coppe universali. Il reggiseno compressivo nella confezione prin-
cipale (non valido per l'articolo Leyla UW) e pronto all'uso clinico gia nella sala operatoria e puo essere
regolato da parte di personale qualificato per adattarsi alla paziente subito dopo l'intervento chirurgico.
In funzione dell'indicazione medica, il reggiseno di compressione senza cuciture puo essere abbinato a
qualsiasi cintura di compressione. Non applicare su ferite aperte.

Scelta della taglia corretta

La circonferenza del torace viene misurata con la paziente in piedi, utilizzando un comune metro a
nastro. La circonferenza del torace misurata corrisponde a una delle taglie riportate in tabella. Realizzato
in tessuto a maglia circolare senza cuciture grazie a una speciale tecn ? ia, il reggiseno prevede misure
di coppa universali, adattandosi di volta in volta alla misura e alla forma gelle coppedaAaF

fj::g:fe‘e“zadel 58-67 | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
Taglia 60/65 | 70/75 | 80/85 | 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Per le percentuali di composizione del materiale, vedere l'etichetta
Senza lattice, silicone e nichel.

Note speciali Prodotti compressivi senza cuciture

@ Non utilizzare se la confezione & danneggiata
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REGGISENI POST-OPERATORI CON ELEVATO CONTENUTO DI COTONE / FASCIA DI COMPRESSIONE

Composizione del materiale

Sarah SB,Cotone: poliammide, elastan

Fascia di compressione / Fascia di compressione anatomica: Poliammide, elastan, poliestere, cotone
Theraport: Poliammide, cotone, elastan

Per le percentuali di composizione del materiale, vedere l'etichetta
Senza lattice, silicone e nichel.

Istruzioni per I'uso dei prodotti compressivi

Scelta della taglia corretta

La circonferenza sottoseno e del torace devono essere determinate utilizzando un metro con la paziente
in posizione eretta. La circonferenza sottoseno indica la larghezza sottoseno, mentre la misura del
torace indica la dimensione della coppa. Per la taglia corretta, fare riferimento alla tabella delle misure
nel catalogo prodotti. A seconda dell'indicazione medica, il reggiseno compressivo puo essere combi-
nato con qualsiasi fascia compressiva. Per individuare la taglia corretta per il reggiseno post-operatorio
Theraport, fare riferimento alla tabella delle misure all'interno della confezione.

Istruzioni per I'uso del reggiseno post-operatorio Theraport

Indossare il reggiseno:

Applicare il reggiseno attorno al busto con le chiusure a strappo rivolta in avanti.

Fissare le chiusure a strappo sotto il seno.

Dopo averlo posizionato correttamente, srotolare il reggiseno sul torace. Infilare le braccia nelle spalline e
sollevare queste ultime sopra le spalle.

Preparare il reggiseno per la brachiterapia:

Individuare il punto di uscita del catetere sotto il braccio, nel punto in cui il materiale del reggiseno e piu
rigido, e contrassegnarlo all'interno con un pennarello.

Praticare, quindi, nel reggiseno una piccola apertura delle dimensioni del catetere.

Verificare che sia al di sopra della fascia sottoseno.

Dopo avere applicato il catetere, si potra regolare il reggiseno e far passare l'estremita del catetere attra-
verso l'apertura praticata.

Istruzioni per I'uso della cintura di compressione
Le cinture di compressione sono fissate con l'aiuto della cinghia a strappo sopra il petto.
1. Prima di indossare la fascia assicurarsi che la scritta ricamata Amoena sia leggibile da davanti.
2. Fissare la parte centrale della cintura con il gancio e la cinghia a strappo, iniziando dalla parte infe-

riore del gancio e dell'area a strappo nella parte posteriore del reggiseno a compressione.

3. Portare le due estremita della cintura davanti e sotto le ascelle.

4. Chiudere la cinghia a strappo sopra il petto.

5. Assicurarsi che la cintura CF i compressione eserciti una pressione confortevole e chiaramente perce-
pibile. Se si avverte dolore o qualsiasi altro disagio, allentare la cinghia a strappo.

Consejos de almacenamiento y durabilidad

Si applicano una durata massima di conservazione 36 mesi e una durata di utilizzo di 6 mesi. La durata
massima e pertanto limitata a 42 mesi. La durata del prodotto a scaffale ¢ di massimo 36 mesi.La durata
dei tessili Compression a scaffale ¢ di 6 mesi, e dipende dalla corretta gestione degli stessi (sequire le
istruzioni di uso, maneggiare con cura il prodotto durante le prove). La durata di utilizzo del reggiseno

e riportata sulla confe21one accanto al simbolo della clessidra. Se trattati correttamente, i tessili Com-
pression non presentano alterazioni della qualita per almeno 6 mesi. Se dovessi carmbiare taglia, sara
necessaria una nuova prova (fitting) in negozio, anche prima di 6 mesi di utilizzo.

Instrugoes Especiais
Pagina 102

Istruzioni per lo smaltimento

5 Smaltire i prodotti con
Q?ﬁ irifiuti domestici.

Obbligo di segnalazione

In caso di reclami sul prodotto, contattare direttamente il rivenditore di prodotti medicali.

E necessario informare il produttore e I'autoritd competente dello Stato membro solo in caso di incidenti
gravi che potrebbero portare a un significativo deterioramento della salute o al decesso. Gli incidenti
gravi sono definiti nell'Articolo 2 n. 65 del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).

Garanzia
Si applica l'obbligo di garanzia legale.

Informazioni sull'assistenza

Ha domande?

In caso affermativo, saremo lieti di aiutarLa — ci chiami o ci scriva.
Il nostro indirizzo € indicato a pagina 101.
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Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van Amoena Medizin- Orthopéadie-
Technik GmbH. Sinds 1975 staat Amoena voor innovatieve en hoogwaardige producten voor de
speciale behoeften van vrouwen die een borstoperatie hebben ondergaan.

Beoogd doel/indicatie

Doelgroep: Vrouwen na verschillende borstoperaties

Compressietextiel is ontworpen om de geopereerde borst of borsten tijdens de genezingsfase immobiel
en/of stabiel te houden.

Compressietextiel
kan wondgenezing na een borstoperatie ondersteunen.
kan de vorm en functie van de geopereerde borst stabiliseren.
+ kan gevoelig littekenweefsel beschermen en irritatie verminderen.
het risico op postoperatief oedeem kan minimaliseren.
kan postoperatieve zwelling/pijn verminderen.

Contra-indicatie/risico’'s
Relatieve contra-indicaties; In het geval van de volgende klinische symptomen, moet uw arts beslissen
of compressietextiel gebruikt kan worden:

Huidziekten

Zeer gevoelig littekengebied in de chirurgische zone

Radiodermatitis

Bekende materiaalallergie (contactdermatitis)
Als er open wonden in het toevoergebied zijn, moet het Wond%ebied eerst worden bedekt met een ge-
schikt compres of verband voordat het compressiekledingstuk wordt aan%ebracht. In geval van niet-na-
leving van deze contra-indicaties kan Amoena geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Bijwerkingen
Als de verkeerde maat is geselecteerd, kan dit leiden tot overgevoeligheid van de plaatselijke druk en
stoornissen van de bloedstroom en/of lymfevatenstroom. Er bestaat een contra-indicatie als er een
bekende allergie is voor een van de componenten die in aanraking kunnen komen met de huid. In zeld-
zame gevallen kunnen risico’s zoals allergische reacties optreden. Licht uw arts in als u er significant
last van heeft of als u ongewenste bijwerkingen opmerkt.

Algemene verzorgingsinstructies ) ) )
+ De verzorgingsinstructies staan op het verzorgingslabel van het samendrukkingstextiel.
Sluit de rits en klittenbandsluiting, en de haken en ogen alvorens het te wassen.
Het wordt aanbevolen om het textiel in een waszak te wassen.
Als het compressietextiel met andere stoffen wordt gewassen, wordt aanbevolen om soortgelijke
kleuren samen te wassen.

POST-OP BEHA

Materiaalsamenstelling

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Polyamide, katoen, elastaan
Sina HE-ST-MEDIUM: Polyamide, elastaan

Pamela ZIP-ST-HIGH: Polyamide, elastaan

Zie het verzorgingslabel voor het percentage van de materiaalsamenstelling
Vrij van latex, siliconen en nikkel.

Gebruiksaanwijzing van naadloos compressietextiel

Voldoende immobilisatie en stabilisatie van het geopereerde borstweefsel bevordert een optimaal ge-
nezmgs%roces. Optimale fixatie/stabilisatie van het geopereerde borstweefsel wordt ook gegarandeerd
met dubbele maten en universele cups. Het compressietextiel in de primaire verpakking (niet geldig
voor artikel Leyla UW) is voorbereid voor direct klinisch gebruik in de operatiekamer en kan direct na
de operatie door getraind personeel worden aangepast aan de patiént. Afhankelijk van de medische
indicatie kan de naadloze compressiebeha worden gecombineerd met de compressieband. Niet op open
wonden aanbrengen.

De correcte behamaat bepalen

De onderbusteomtrek van de staande patiént wordt bepaald met een in de handel verkrijgbaar meetlint.
De gemeten onderborstmaat kan met behulp van de tagel worden toegewezen aan een onderborstmaat.
De unieke naadloze rondbreitechnologie maakt universele cupmaten mogelijk en past zich individueel
aan de borstomvang en vorm van cup A - F aan.

Onderbustemaat in cm 58-67 | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137

Bh-maat 60/65 | 70/75 | 80/85 | 90/95 |100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Speciale opmerkingen naadloos compressietextiel

®

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
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POST-OP BH'S MET HOOG KATOENGEHALTE / COMPRESSIEBAND

Materiaalsamenstelling

Sarah SB: Katoen, polyamide, elastaan

Compressieband/Anatomische compressieband: Polyamide, elastaan, polyester, katoen,
Theraport: Polyamide, katoen, elastaan

Zie het verzorgingslabel voor het percentage van de materiaalsamenstelling
Vrij van latex, siliconen en nikkel.

Gebruiksaanwijzing van compressietextiel

De correcte behamaat bepalen

De afmetingen van de onderborst en de bovenborst moeten worden bepaald met een meetlint bij de
patiént in een staande positie. De maat van de onderborst geeft de breedte van de onderborst aan terwijl
de maat van de bovenborst de cupmaat aangeeft. Raadpleeg de maattabel in de productcatalo%us voor
de juiste maat. Afhankelijk van de medische indicatie kan de compressiebeha worden gecombineerd
met elke compressieriem. Raadpleeg de maattabel aan de binnenkant van de verpakking voor de juiste
maat van de Theraport postoperatieve beha.

Instructies voor gebruik van de Theraport postoperatieve beha

De beha aantrekken:

Doe de beha om uw lichaam, met de klittenbandsluiting naar voren.

Maak de klittenbandsluiting vast onder uw borst. ] i
Wanneer de beha goed op zijn plaats zit, rolt u de beha op over uw borst. Steek uw armen in de bandjes
en trek ze over uw schouders.

Om de beha voor te bereiden o brach%therapie:

Zoek in het stevigere materiaal van de beha onder de arm de plaats voor de katheteruitgang en markeer
deze aan de binnenkant met een viltstift.

Knip daarna een kleine opening, net zo groot als de katheter, in het materiaal.

Zorg ervoor dat de opening boven het bandje onder de borst zit.

Zodra de katheter is aangebracht, kunt u de beha op zijn plaats schuiven en het uiteinde van de katheter
door de opening in de beha naar buiten leiden.

Instructies voor het gebruik van de compressieband }
De compressiebanden worden vastgemaakt met behulp van de klittenband boven de borst:
1. Controleer of het Amoena logo vanaf de voorkant leesbaar is voordat u de band sluit.
2. Zet het midden van de band vast met het klittenband, beginnend aan de onderkant van het klitten-
bandgedeelte aan de achterkant van de compressiebeha.

3. Breng de twee uiteinden van de band naar voren en onder de oksels door.

4. Sluit de klittenband boven de borst.

5. Zorg ervoor dat de compressieband een comfortabele en duidelijk voelbare druk uitoefent. Als u pijn
of enig ander ongemak ervaart, maakt u de klittenband los

Opbergadvies en houdbaarheid

Er geldt een maximale houdbaarheid van 36 maanden en een gebruiksduur van 6 maanden. De
maximale levensduur is daarom beperkt tot 42 maanden. Er geldt een maximale houdbaarheid van 36
maanden. De houdbaarheid van compressietextiel is 6 maanden en is afhankelijk van het juiste gebruik,
zoals het opvolgen van de onderhoudsinstructies, juist aan- en uittrekken van het compressieproduct
en het normale gebruik van de producten. De gebruiksduur van het medische hulpmiddel is op de
verpakking te vinden bij het symbool van de zandloper. Bif' een juist gebruik en onderhoud behoudt het
compressietextiel zijn beoogde werking gedurende de volledige periode van 6 maanden. )
Als uw lichaamsafmetingen veranderen - als gevolg van medische of persoonlijke omstandigheden - is
een nieuwe opmeting aan te raden, zelfs voordat de periode van 6 maanden is verstreken.

Speciale instructies
Pagina 102

Instructies voor verwijdering

Gooi de producten weg bij
@ﬁ het huishoudelijk afval.

Meldingsplicht

Als u klachten hebt over het product, neem dan rechtstreeks contact op met uw medische winkel. De
fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat hoeven enkel op de hoogte te worden gesteld in geval
van ernstige incidenten die kunnen leiden tot een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid of tot
8\(3[ S%)d. Ernstige incidenten worden gedefinieerd in artikel 2 nr. 65 van de (EU) Verordening 2017/745

Garantie ) o i
De wettelijke garantieverplichting is van toepassing.

Service-informatie

Hebt u nog vragen?

Z0 ja, wij willen graag helpen — bel ons of schrijf ons.
U vindt ons adres op pagina 101.
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Tak, fordi du har valgt et kvalitetsprodukt fra Amoena Medizin-Orthopadie-Technik GmbH.
Siden 1975 har Amoena staet for innovative kvalitetsprodukter, der deekker brystopererede
kvinders szerlige behov.

Tilsigtet formal/indikation

Malgruppe: Kvinder efter forskellige brystoperationer

Kompressionstekstiler er designet til at holde det opererede bryst eller bryster pa plads og undga utilsig-
tet beveegelse og/eller stabiliseret under helingsfasen.

Kompressionstekstiler
+ kan stgtte sarheling efter brystoperation.
kan stabilisere formen og funktionen af det opererede bryst.
kan beskytte fplsomt arveev og reducere irritation.
kan minimere risikoen for postoperativt gdem.
kan reducere postoperativ heevelse/smerte.

Kontraindikationer/risici
Relative kontraindikationer: I tilfselde af fglgende kliniske symptomer, er det op til din leege at afggre, om
der kan anvendes kompressionstekstil:

Hudsygdomme

Meget fglsomt aromrade i det kirurgiske omrade

Rentgenforbreending

Kendt materialeallergi (kontaktdermatitis)
Eventuelle abne sar i behandlingsomradet skal deekkes med en passende sarbandage/forbinding, for
kompressionsbekleedningen ifgres. Ved manglende overholdelse af disse kontraindikationer kan Amoe-
na ikke drages til ansvar.

Bivirkninger

Hvis den forkerte stgrrelse veelges, kan det fgre til lokalt trykoverfglsomhed og forstyrrelser i blodgen-
nemstrgmning og/eller lymfegennemstrgmning. I sjeeldne tilfeelde kan allergiske reaktioner forekom-
me. Der findes en kontraindikation, hvis der er en kendt allergi over for en af de komponenter, der kan
komme i kontakt med huden.

Generelle plejeanvisninger
+ Plejeanvisningerne findes pa plejemeerket pa kompressionstekstilet.
Inden vask lukkes lynlasen og krog og lgkke-lukning samt heegterne.
Det anbefales, at tekstilet vaskes i vaskepose.
Hvis kompressionstekstilet vaskes med andre tekstiler, anbefales det, at lignende farver vaskes
sammen.

POST-OP BH

Materialesammenszatning

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Polyamid, bomuld, elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: Polyamid, elastan

Pamela ZIP-ST-HIGH: Polyamid, elastan

For procentdel af materialesammenseetningen, se plejeetiketten
Indeholder ikke latex, silikone og nikkel.

Brugsanvisning til semlgse kompressionstekstiler

Tilstreekkelig immobilisering og stabilisering af det opererede brystveev fremmer en optimal helingspro-

ces. Optimal fiksering/stabilisering af det opererede brystveev garanteres ogsa med dobbeltstgrrelser og
universalskale. Kompressionstekstilet i den primeere emballage (geelder ikke for artiklen Leyla UW) er
forberedt til direkte klinisk brug pa operationsstuen og kan justeres til at passe til patienten umiddel-
bart efter operation af uddannet personale. Alt afheengigt af den medicinske indikation kan seamless
lfgmpraessions-BH'en kombineres med et hvilket som helst kompressionsbeelte. Méa ikke anvendes pa
dbne sar.

Bestemmelse af den korrekte bh-stgrrelse
Omfan?et af underbrystet p& den staende patient bestemmes med et geengs maleband. Omfanget af
det mélte underbryst kan tilordnes til én af de underbryststgrrelser, der fremgar af tabellen. Den unikke

seamless-rundstrikteknologi muligggr universelle skalstgrrelser og tilpasser sig individuelt til bryststgr-

relsen og -formen fra en A- til en F-skal.

Omfanget af _ _ _ _ _ _ _ _
underbrystet 58-67 68-77 78-87 88-97 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
Bh-stgrrelse 60/65 70/75 80/85 90/95 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Seerlige bemaerkninger til semlgse kompressionstekstiler

@ Ma ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
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POST-OP BHER MED H@JT BOMULDSINDHOLD / COMPRESSION BELT

Materialesammenszetning

Sarah SB: Bomuld, polyamid, elastan

Compression Belt / Anatomical Compression Belt: Polyamid, elastan, polyester, bomuld
Theraport: Polyamid, Bomuld, Elastan

For procentdel af materialesammenseetningen, se plejeetiketten
Indeholder ikke latex, silikone og nikkel.

Brugsanvisning til kompressionstekstiler

Bestemmelse af den korrekte bh-stgrrelse

Dimensionerne under og over brystet bgr bestemmes ved hjeelp af et maleband med patienten i stdende
stillin?. Malingen under brystet giver bredden under brystet, mens malingen over bryst giver skal-
stgrrelsen. Se venligst stgrrelsesguiden i produktkataloget for at finde den rette stgrrelse. Afheengigt

af den medicinske indikation kan en kompressions-bh kombineres med ethvert kompressionsbeelte.
Se venligst stgrrelsesguiden pa indersiden af emballagen for at finde den rette stgrrelse pa Theraport
post-operativ bh.

Brugsanvisning for Theraport post-operativ bh

Sadan tages bh’en pa:

Placer bh'en rundt om din krop med krog og lgkke-lukning pa fronten.

Fastger krog og lgkke-lukning under brystet.

Nér den sidder som den skal, treekke bh'en op over brystet. Lad armene glide ind i stropperne som deref-
ter treekkes op over dine skuldre.

Sadan ggres bh’en klar til brachyterapi:

Find stedet hvor materialet er fastere, under armen hvor kateteret kan placeres, og seet et meerke pa
indersiden med en tekstil tush,

Skeer derefter en lille 8bning i materialet, pa stgrrelse med kateteret.

Serg for, at snittet er over bh'ens underkant.

Nar kateteret er placeret, kan du justere bh'en og treekke kateterets ende ud gennem &bningen i bh'en.

Brugsanvisningen for et kompressionsbzaelte
Kompressionsbeelterne fastggres ved hjeelp af krog og lekke-lukning henover brystet:
1. For du tager det pa, skal du sgrge for at lgkkeomradet for enden af beeltet er i din hgjre hand (fleece
delen i din venstre hand). Den vaevede Amoena etiket skal kunne leeses forfra.

. Fastggr midten af beeltet med den ende der har lgkker, start i bunden af omradet pd bagsiden af
kompressions bhén.

. For de to ender af baeltet rundt foran og under armhulerne.

. Luk/fastggr de to ender henover brystet.

. Sgrg for at kompressions beeltet sikrer et behageligt men tydeligt meerkbart tryk. Hvis du oplever
smerte eller anden ubehag, skal du lgsne beeltet lidt

W N

Radgivning om opbevaring og holdbarhed
Der geelder en maksimal holdbarhed pa 36 méaneder og en brugsvarighed pa 6 maneder. Den maksimale
holbarhed er derfor begreenset til 42 maneder i alt. Der geelder en maksimal holdbarhed pa 36 maneder.
Holdbarheden af kompressionstekstiler er 6 maneder og afheenger af korrekt handtering, sdsom at fplge
plejeanvisninger, tage pa og tage af (eller "pa- og afkleedning af kompressionsproduktet") og brugen af
produkterne i normalt omfang. Varigheden af anvendelsen af det medicinske udstyr er patrykt emballa-
gen med et sandur. Nar de behandles korrekt, bevarer kompressionstekstilerne deres medicinske effekt i
e hele 6 méaneders periode. Hvis dine kropsdimensioner skulle eendre si? - p& grund af din medicinske
analyse og individuelle livsforhold, er en ny maling og en ny tilpasning tilradelig allerede inden 6-mane-
ders perioden er udlgbet.

Seerlige anvisninger
Side 102

Bortskaffelse

Bortskaf produkterne
@ﬁ som husholdningsaffald.

Indberetningsforpligtelse

Hvis du har nogen klager vedr. produktet, bedes du kontakte din forhandler direkte. Det er kun ngdven-
digt at underrette producenten og den kompetente myndighed i medlemslandet i tilfeelde af alvorlige
tilfeelde, der kan fgre til en veesentlig forringelse af helbred eller til dgd.

Alvorlige tilfeelde er defineret i artikel 2 nr. 65 i forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Garanti ) )
Den lovbestemte garantiforpligtelse geelder.

Serviceoplysninger

Har du nogen spgrgsmal?

Hvis ja, vil vi gerne hjeelpe — ring eller skriv til os.
Du kan finde vores adresse pa side 101.
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Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Amoena Medizin-Orthopédie-Technik GmbH.
Siden 1975 har Amoena statt for innovative og hgykvalitetsprodukter for de spesielle
behovene hos brystopererte kvinner.

Tiltenkt formal / indikasjon

Malgruppe: Kvinner etter ulike brystoperasjoner

Kompresjonsmaterialer er utformet for & holde opererte bryst- eller bryster immobile og/eller stabili-
sert under tilhelingsfasen.

Kompresjonstekstiler
kan stgtte s&rheling etter brystkirurgi.
kan stabilisere formen og funksjonen til det opererte brystet.
kan beskytte fplsomt arrvev og redusere irritasjon.
kan minimere risikoen for postoperative gdem.
kan redusere postoperativ hevelse/smerte.

Kontraindikasjoner/risikoer
Relative kontraindikasjoner: Ved folgende kliniske symptomer, er det opp til legen din 4 bestemme om
et kompresjonsmiddel kan brukes:

Hudsykdommer

Sveert fglsomt arromrade i den kirurgiske sonen

Radiodermatitt

Kjent materialallergi (kontaktdermatitt)
Hvis det er apne sar i behandlingsomradet, mé saromradet fgrst dekkes med en passende séarbandasje
eller bandasje fgr kompresjonsplagget tas pa. Ved manglende overholdelse av disse kontraindikasjonene
kan Amoena ikke holdes ansvarlig.

Bivirkninger

Huvis feil stgrrelse velges, kan dette fgre til lokal trykkoversensitivitet og forstyrrelser i blodflyt og/
eller lymfatisk flyt. En kontraindikasjon er til stede hvis det finnes kjent allergi mot en av komponen-
tene som kan komme i kontakt med huden. I sjeldne tilfeller kan risiko for allergiske reaksjoner oppsta.
Vennligst informer legen din dersom du har fatt en kraftig reaksjon, eller hvis du merker noen ugnskede
bivirkninger.

Generelle vedlikeholdsinstruksjoner
Vedlikeholdsinstruksjonene finnes pa merkelappen pé kompresionsproduktet
For vask lukker du %lldelasnappene og borrelasene i tillegg til alle hektene
Det anbefales at stoffet vaskes 1 en vaskepose.
Hvis kompresjonsplagget vaskes med andre tekstiler, anbefales det at lignende farger vaskes
sammen.

POSTOPERATIV BH

Materialsammensetning

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Polyamid, bomull, elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: Polyamid, elastan

Pamela ZIP-ST-HIGH: Polyamid, elastan

For prosentandel av materialsammensetning, se pleiemerket
Uten lateks, silikon og nikkel.

Bruksanvisning for sgmlgst kompresjonsutstyr

En optimal helingsprosess fremmes av tilstrekkelig immobilisering og stabilisering av det opererte
brystvevet. Optimal fiksering/stabilisering av det opererte brystvevet er ogsa garantert med doble
stgrrelser og universalcup'er, Kompresionsmlddelet i den primeere emballasjen (gjelder ikke for artik-
kel Leyla UW) er forberedt pa direkte klinisk bruk i operasjonssalen og kan justeres slik at det passer
pasienten rett etter kirurgi av oppleert personell. Seamless kompressjons-BH-en kan kombineres med
et kompresjonsbelte, avhengig av medisinsk indikasjon. Vennligst ikke bruk pa apne sar.

Bestemme riktig stgrrelse pa BH-en

Omkretsen under bysten méles med et vanlig maleband mens pasienten stér oppreist. Den malte
omkretsen kan tilordnes en bandstgrrelse i tabellen. Seamless' unike rundstrikkteknologi muliggjer
universelle cup-stgrrelser og tilpasser seg den individuelle bryststgrrelsen og -formen fra A- til F-cup.

Underbysten | 5367 | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
Storrelse 60/65 | 70/75 | 80/85 | 90/95 | 1007105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Spesialmerknader sgmlgse kompresjonstekstiler

@ Ma ikke brukes hvis emballasjen er skadet
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POSTOPERATIV BH MED H@YT INNHOLD AV BOMULL / COMPRESSION BELT

Materialsammensetningen

Sarah SB: Bomul], polyamid, elastan

Compression Belt / Anatomical Compression Belt: Polyamid, elastan, polyester, bomull
Theraport: Polyamid, bomull, elastan

For prosentandel av materialsammensetning, se pleiemerket
Uten lateks, silikon og nikkel.

Bruksanvisning for kompresjonsmaterialer

Bestemme riktig stgrrelse pa BH-en

Dimensjonene over- og under bryst bgr bestemmes med méaleband med pasienten i stdende stilling.
Underbrystmalingen gir omkretsen pa underbryst mens overbrystmalingen gir cup-stgrrelsen. Se
maleskjema i produktkatalogen for riktig stgrrelse. Avhengig av den medisinske indikasjonen kan
kompresjons-BH kombineres med kompresjonsbelte. Se maleskjema pa innsiden av emballasjen for
riktig stgrrelse av Theraport postoperativ bh.

Bruksanvisning for Theraport postoperativ bh

Hvordan du tar pa deg bh'en:
Borrelasen skal veere foran nar du tar pa deg bh'en. Fest borrelasen under bysten. Nar du har fatt den
pa deg, drar du bh'en opp over bysten. Putt armene inn i stroppene og trekk dem opp over skuldrene.

Hvordan du legger til rette for brakyterapi:

Du finner apning for kateter i det faste bh-stoffet under armen. Merk av pé innsiden med en tusj. Klipp
deretter en liten apning pa sterrelse med kateteret i stoffet. Pass pa at du ikke klipper i den nederste
delen pa brystbandet. Nar kateteret er satt inn, kan du justere bh'en og lede enden av kateteret ut
gjennom apningen i bh'en.

Instruksjoner for bruk av kompresjonsbelte
Kompresjonsbeltene festes ved hjelp av borrelas over brystet.
1. Fegr du tar det pa; sgrg for at borreldsen pa enden av beltet holdes i hgyre hand (fleece i venstre
hand). Den vevde Amoena-etiketten skal kunne leses fra forsiden.
2. Fest midten av beltet med borrelasen; start nederst pa borrelasomradet bak pa kompresjons-bh'en.
3. For de to endene pa beltet rundt foran og under armhulene.
4. Lukk beltet over brystet.

5. Pass pa at kompresjonsbeltet gir et behagelig og merkbart trykk. Lgsne borrelasen hvis du opplever
smerte eller annet ubehag

Oppbevaringsrad og holdbarhet

Produktet har en maksimal holdbarhet pa 36 maneder, og en brukstid pa 6 maneder. Maksimal levetid
er derfor begrenset til 42 maneder. Maksimal holdbarhet pa 36 maneder gjelder. Oppbevaringen av
kompresjonstekstiler er 6 maneder og avhenger av riktig hdndtering som & fglge instruksjonene pa
vaskelappen, ta dem pa og av slik det er anbefalt, og at de brukes pa en normal méate. Det medisinske
utstyrets bruksvarighet er trykt pa emballasjen med et timeglassymbol. Nar de er riktig behandlet,
beholder kompresjonstekstilene sin medisinske effekt over hele perioden pa 6 maneder. Hvis kroppen
din skulle endre seg - pa grunn av medisinske arsaker eller individuelle livsomstendigheter, er en ny
maling og en ny tilpasning tilradelig selv fgr 6-manedersperioden er utlgpt.

Forhandsregler
Side 102

Instruksjoner for avhending

Qﬂﬁ Kast produktene
il i husholdningsavfallet.

Rapporteringsforpliktelse

Ta kontakt med din forhandler dersom du ikke er forngyd med produktet. Det er bare ngdvendig &
varsle produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet ved eventuelle alvorlige hen-
delser som kan fgre til betydelig forverring av helse eller til dgdsfall. Alvorlige hendelser er definert i
artikkel 2 nr. 651 forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Garanti
Den lovbestemte garantien gjelder.

Tjenesteinformasjon

Har du noen spgrsmal?

Hvis du har det, vil vi gjerne hjelpe — ring eller skriv til oss.
Du finner adressen var pa side 101.
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Tack for att du har valt en kvalitetsprodukt fran Amoena Medizin-Orthopédie-Technik GmbH.
A_;nolgirllg hl;ar l:sea.‘lan 1975 statt for innovativa och hégkvalitativa produkter for brostopererade kvinnors
sarskilda behov.

Avsett syfte/beskrivning

Malgrupp: Kvinnor som genomgatt brostkirurgi

Kompressionstextilier ar utformade for att halla det opererade brostet eller brosten ororliga och/eller
stabiliserade under lakningsfasen.

Kompressmnstextlher
kan gynna sarlakningen efter brostkirurgi.
kan stabilisera det opererade brostets form och funktion.
kan skydda kanslig arrvavnad och minska irritation.
kan minimera risken for postoperativt odem.
kan minska postoperativ svullnad/smarta.

Kontraindikationer/risker
Relativa kontraindikationer: Om det galler foljande kliniska symtom ar det upp till din lakare att avgora
om en kompressionstextil kan anvandas:

Hudsjukdomar

Mycket kansligt arr i operationsomradet

Straldermatit

Kéand materialallergi (kontakteksem)
Om det finns dppna sér i omrédet som ska vardas bor sdromradet férst tackas med ett 1ampligt forband
eller bandage innan kompressionsplagget appliceras. Amoena kan inte ta ngot ansvar om dessa kon-
traindikationer inte {6ljs.

Biverkningar

Om fel storlek véljs kan detta leda till 6verkanslighet mot lokalt tryck och stérningar i blodflodet och/
eller det lymfatiska flodet. En kontraindikation foreligger om det finns en kand allergi mot en av
komponenterna som kan komma i kontakt med huden. I sallsynta fall kan kvarstaende risker sdsom
allergiska reaktioner uppsta. Vanligen informera din lakare om du paverkas avsevart eller om du
marker nagra oonskade biverkningar.

Allménna skotselanvisningar
Skétselanvisningarna finns pa kompressionstextiliernas skotseletikett.
Innan du tvattar, stang dragkedjan och kardborrebanden samt hakar och églor.
Tvatta garna textilen I en tvattpase.
Om kompressionstextilen tvattas med andra textilier, rekommenderas tvatt med liknande farger.

POST-OP BRAS

Materialsammanséttning

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Polyamid, bomull, elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: Polyamid, elastan

Pamela ZIP-ST-HIGH: Polyamid, elastan

For procentandelar i materialsammansattningen se etiketten med skotselanvisningar
Fri frén latex, silikon och nickel.

Bruksanvisning for somlosa kompressionstextilier

Tillracklig ﬁxering och stabilisering av den opererade brostvavnaden framjar en optimal laknings-
process. Optimal fixering/stabilisering av den opererade brostvavnaden garanteras ocksé med dubbla
storlekar och universella kupor. Kompressionstextilen i den huvudsakliga férpackningen (ej giltigt

for artikel Leyla UW) ar forberett for direkt klinisk anvandning i operationssalen och kan justeras av
utbildad personal sa att det passar patienten direkt efter operationen. Den somldsa forbands-bh:n kan
kombineras med alla kompressionsbélten beroende p& den medicinska indikationen. Applicera inte pa
Oppna sar.

Faststilla rétt behastorlek

Omfénget under bysten méats med ett méattband pa den stdende patienten. Med hjalp av tabellen kan det
uppmatta mattet tilldelas ratt storlek. Den unika rundstickningen utan sémmar ?or det mojligt att fram-
stalla universella storlekar som anpassar sig till en individuell broststorlek och -form fran A till F-kupor.

I?mfé“ge‘ under | 5o g7 | gg-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
ysten
Behastorlek 60/65 | 70/75 | 80/85 | 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Speciella anmérkningar géllande s6mlosa kompressionstextilier

@ Anvands inte om forpackningen ar skadad
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POST-OP BH:AR MED HOGT BOMULLSINNEHALL / COMPRESSION BELT

Materialsammansattning

Sarah SB: Bomull, polyamid, elastan

Compression Belt / Anatomical Compression Belt: Polyamid, elastan, polyester, bomull
Theraport: Polyamid, bomull, elastan

For procentandelar i materialsammansattningen se etiketten med skétselanvisningar
Fri frén latex, silikon och nickel.

Bruksanvisning for anvandning av kompressionstextilier

Faststalla ratt behastorlek

Matten éver och under bysten mats med ett méttband med patienten i stdende position. Méattet under
bysten ger bredden under bysten medan mattet 6ver bysten ger kupstorleken. Se storleksguide i pro-
duktkatalogen for korrekt storlek. Beroende pa den medicinska indikationen kan kompressionsbehan
kombineras med alla typer av kompressionsbalten. Se storleksguide pa insidan av forpackningen for
ratt storlek pa postoperativa bh:n Theraport.

Anvandarinstruktioner for postoperativ bh

Satt pa bhin:

Placera bh:n runt din kropp med kardborrbandets 6ppning framtill. Spann fast kardborrbandet under ditt
brost. Rulla sedan upp bhin over ditt brost. Skjut in armarna genom axelbanden och dra upp dem over
dina axlar.

For att forbereda bh:n infor brakyterapi:

Markera med tuschpenna énskad plats for kateter i sidan av bhn, dar materialet ar fastare.

Skar sedan en liten 6ppning, lika stor som katetern, i materialet. Se till att 6ppningen &r ovanfor bandet
under brosten. Nar katetern har placerats kan du justera bh:n och styra anden pa katetern ut genom
Oppningen i bh:n.

Instruktioner for anvdandning av kompressionsbalte
Kompressionsbaltet fasts med hjalp av kardborrebandet ovanfor brostet:
1. Innan du satter pa den, se till att den vavda Amoena-etiketten ska vara lasbar framifran.
2. Fast mitten av baltet med kardborrebandet, borja 1angst ner pa kardborreomradet pa baksidan av
kompressionsbehén.
3. For de tva andarna av baltet runt framtill och under armhéalorna.
4. Fast kardborrebandet ovanfor brostet.

5. Se till att kompressionsbaltet sitter bekvamt och ger ett tydligt, markbart tryck. Om du upplever
smarta eller nagot annat obehag, lossa kardborrebandet.

Forvaringsrad och hallbarhet

+ Maximal hallbarhet pa 36 manader och anvandningstiden pa 6 manader galler. Den maximala totala
livslangden ar darfor begréansad till 42 manader. Maximal hallbarhet pa 36 manader galler. Forvaring-
en av kompressionsplagg ar 6 ménader och ar beroende av korrekt hantering sasom att félja instruk-
tionerna pa tvattlappen, ta pa och av dem enh%t rekommendation samt att de anvands pa normalt satt.
Timglassymbolen pa forpackningen visar hur e den medicintekniska produkten kan anvandas. Nar
de &r korrekt behandlade behéller kompressionsplaggen sin medicinska effekt under 6 manader. Om
din kropp skulle forandras - pa grund av medicinska skal eller individuella livsforhallanden, rekom-
menderar vi att ta nya matt och en ny utprovning redan innan 6-manadersperioden har gatt ut.

Sarskilda instruktioner
Sidan 102

Kasseringsanvisningar

Qﬂﬁ Kassera produkterna
il som hushallsavfall.

Rapporteringsskyldighet

Om du har klagomal pa produkten, kontakta din medicinska aterforsaljare direkt. Det ar endast nod-
vandigt att meddela tillverkaren och behorig myndighet i medlemsstaten vid allvarliga tillbud som kan
leda till allvarligt forsamrad halsa eller dodsfall. Allvarliga tillbud definieras i artikel 2 nr 65 i férordning-
en (EU) 2017/745 (MDR).

Garanti
Lagstadgad garantiforpliktelse galler.

Serviceinformation

Har du nagra fragor?

Vi hjalper dig garna, ring eller skriv till oss.
Du hittar var adress pa sidan 101
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Dzigkujemy za wybor wysokiej jakosci produkow firmy Amoena Medizin-Orth?éidi,e-Technik
GmbH. Od 1975 1. Amoena jest synonimem wysokiej jakosci innowacyjnych produktow
zaspokajajacych szczegolne potrzeby kobiet, ktore przebyly operacje piersi.

Przeznaczenie/wskazania ) L o

Grupa docelowa: kobiety po réznych zabiegach chirurgicznych piersi o

Odziez kompresyjna ma na celu unieruchomienie piersi po operacji i/lub ich stabilizacje podczas proce-
su gojenia.

Odziez kompresyjna L
+ moze wsg;e_rac gojenie sig rany po operacji piersi. o
+ moze stabilizowac¢ ksztatt i funkcjonalnos¢ operowanej piersi.
+ moze chroni¢ wrazliwg tkanke rany i ogranicza¢ podraznienia.
+ moze ograniczy¢ ryzyko obrzeku pooperacyjnego.
moze zmniejszy¢ obrzek/bdl pooperacyjny.

Przeciwwskazania/zagrozenia
Przeciwwskazania wzgledne: w przypadku nastepujacych objawow klinicznych decyzje o uzytkowaniu
odziezy kompresyjnej powinien podja¢ lekarz:

Choroby skory ) } ) )

Bardzo wrazliwy obszar blizny w strefie chirurgicznej

Popromienne zapalenie skory

Rozpoznana alergia na materiat (kontaktowe zapalenie skory)

Jesli w obszarze objetym terapig znajdujg sig rany otwarte, przed zatozeniem odziezy kompresyjnej
nalezy najpierw zabezpieczy¢ obszar rany odpowiednim opatrunkiem lub bandazem. Nieprzestrzeganie
tych przeciwwskazan wyklucza jakgkolwiek odpowiedzialnos¢ firmy Amoena.

Skutki uboczne ) ) ) o ) ) o

Wybor niewlasciwego rozmiaru moze prowadzi¢ do miejscowej nadczulosci na nacisk i zaburzen
przgp}ywu krwi i/lub przeptywu limfatycznego. Przeciwwskazaniem do stosowania tego rodzaju
produktow jest wystepowanie znanej alergii na dowolny z elementow, ktére mogg by¢ w kontakcie ze
skoérg. W rzadkich przypadkach moze wystapic ryzyko rezydualne, takie jak reakcje aler%czne. Nalezy
poinformowac lekarza o wystgpieniu znaczacych lub niepozgdanych skutkéw ubocznych.

Ogoélne instrukcje dotyczace pielegnacji
Instrukcje dotyczace pielegnacji mozna znalez¢ na etykiecie z zaleceniami pielegnacyjnymi dla
odziezy ompresyljne]. ] B ) )
Przed praniem nalezy zapig¢ zamki i rzepy, a takze haftki.
Zaleca sie pranie odziezy w woreczku do prania.

Jesli odziez kompresyjnej jest prana z innymi tekstyliami, zaleca sie tgczenie podobnych kolorow.
BIUSTONOSZ POOPERACYJNY

Sklad materialowy o

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Poliamid, bawelna, elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: Poliamid, elastan

Pamela ZIP-ST-HIGH: Poliamid, elastan

Aby sprawdzi¢ sktad materiatowy, przeczytaj etykiete z zaleceniami pielegnacyjnymi.
Bez lateksuy, silikonu i niklu.

Instrukcja uzytkowania bezszwowej odziezy kompresyjnej

W celu zapewnienia optymalnego procesu gojlenia wskazane jest odpowiednie unieruchomieniei
stabilizacja operowanej tkanki piersi. Optymalne utrwalenie/stabilizacje operowanej piersi gwarantuja
takze podwojne rozmiary 1 uniwersalne miseczki. Odziez kompresyjna w opakowaniu ochronnym jest
przygotowana (nie dotyczy artykutu Leyla UW) do bezposredniego uzytku klinicznego na sali operacyj-
nej1moze by¢ dopasowana do potrzeb pacjenta bezposrednio po zabiegu przez przeszkolony personel.
W zaleznosci od indywidualnych wskazan medycznych pacjenta, bezszwowy biustonosz uciskowy
mozna tgczy¢ z dowolnym pasem uciskowym. Nie stosowac na otwarte rany.

Okreslenie wlasciwego rozmiaru biustonosza

Pomiaru obwodu pod biustem stojacej pacjentki dokonuje sie za pomoca miarki. Korzystajac z ponizszej
tabeli, uzyskany pomiar mozna przypisa¢ do odpowiedniego rozmiaru biustonosza. Unikalna bezszwo-
wa technologia dziania pozwala na uzyskanie uniwersalnych rozmiaréw miseczek, ktére indywidual-
nie dopasowuja sie do rozmiaru i ksztattu biustu, od miseczki A — F.

Pomiar pod _ _ _ _ _ _ _ _
biustem 58-67 68-77 78-87 88-97 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
Rozmiar 60/65 70/75 80/85 90/95 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Specjalne uwagi dotyczace bezszwowej odziezy kompresyjnej

@ Nie uzywac, jesli opakowanie jest uszkodzone
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BIUSTONOSZE POOPERACYJNE Z DUZA ZAWARTOSCIA BAWELNY / PAS KOMPRESUJACY

Sklad materialowy

Sarah SB: Bawelna, poliamid, elastan ) o )

Pas kompresujacy / Anatomiczny pas kompresyjny: Poliamid, elastan, poliester, baweina
Theraport: poliamid, bawelna, elastan

Aby sprawdzi¢ skltad materiatowy, przeczytaj etykiete z zaleceniami pielegnacyjnymi.
Bez lateksu, silikonu i niklu.

Instrukcja uzytkowania odziezy kompresyjnej

Okreslenie wiasciwego rozmiaru biustonosza
Obwaéd biustu i obwod pod biustem nalezy okresli¢ przy uzyciu miarki/centymetra, mierzac pacjentke w
pozycji stojgcej. Pomiar obwodu pod biustem wyznacza szerokosc pasa biustonosza, natomiast pomiar
obwodu biustu wyznacza rozmiar miseczki. W celu okreslenia prawidtowego rozmiaru nalezy odnies¢
sie do tabeli wymiaréw w katalogu produktow. W zaleznosci od wskazan medycznych biustonosz kom-
B_resy]ny mozna taczy¢ z dowolnym pasem kompresyjnym. W celu okreslenia prawidtowego rozmiaru
1us§onosz.a pooperacyjnego Theraport nalezy odniesc sie do tabeli wymiaréw umieszczonej wewnatrz
opakowania.

Biustonosz pooperacyjny Theraport — instrukcja uzytkowania

Zakladanie biustonosza:

Umiesc¢ biustonosz na ciele tak, aby zapiecie na rzep znajdowato sie z przodu.

Zapnij rzep, gdy biustonosz znajduje si¢ pod linig biustu. ) ) o )
Zapiety biustonosz podciggnij do géry na piersi. Wsun rece w ramigczka i naciggnij na ramiona.

Aby przygotowa¢ biustonosz do brachyterapii:

Znajdz miejsce dla portu cewnika we wzmocnionej (szarej) czesci materiatu biustonosza pod ramie-
niem i zaznacz je markerem po wewnetrznej stronie.

Nastepnie wytnij w materiale maty otwor o rozmiarach cewnika.

Upewnij sie, ze umieszczony jest on nad pasem znajdujacym sie pod biustem.

Po umieszczeniu cewnika mozesz dopasowac utozenie biustonosza i przeprowadzi¢ koncowke cewnika
przez otwdér w biustonoszu.

Instrukcja uzytkowania pasa kompresyjnego
Pasy kompresyjne zapina si¢ za pomocg rzepu nad biustem:
1. Przed zatozeniem upewnij sie, ze tkana etykieta Amoena jest czytelna od przodu.
2. Przymocuj srodek pasa za pomocg rzepu do tylnej czesci biustonosza kompresyjnego w dolej
czescl tasmy z tkanina.

3. Przeprowadz dwa konice pasa do przodu, pod pachami.

4. Zapnij rzep nad biustem. ) i ) ) ) )

5. Upewnij sie, ze gas komfpresy]ny wywiera wygodny i wyraznie odczuwalny ucisk. Jesli odc-
zuwasz bdl lub dyskomfort, poluzuj zapiecie rzepa.

Wskazowki dotyczace przechowywania i trwalosci

Maksymalny okres przydatnosci do uzycia wynosi 36 miesiecy, okres uzytkowania wynosi 6 mie-
siecy. Maksymalny okres uzytkowania jest zatem ograniczony do 42 miesiecy. Maksymalny okres
trwatosci wyrobow kompresyjnych wynosi 36 miesiecy. Okres uzytkowania wyrobéw kompresyjnych
wynosi 6 miesigcy i zalezy od prawidtowego obchodzenia sig z nimi, to jest: przestrzegania 1nstrukcﬂi
dotyczacych pielegnacii, prawidlowego zaktadania i zdejmowania oraz uzywania wyrobu w normal-
nym zakresie. Przy odpowiedniej pielegnacji wyrobéw kompresyjnych zachowujg one swoje dziatanie
lecznicze przez okres 6 miesiecy. Okres uzytkowania wyrobu medycznego jest oznaczony symbolem
klepsydry na opakowaniu. Jesli wymiary ciata ulegng zmianie — ze wzgledow medycznych lub indy-
widualnych okolicznosci zyciowych, zaleca sie dokonanie nowego pomiaru i dopasowanie nowego
wyrobu jeszcze przed uptywem okresu 6 miesiecy.

Specjalne instrukcje
Stronie 102

Instrukcje postepowania z zuzytym produktem

Wyrzucié produkty do,
@ﬁ odpadéw domowych.

Obowiazek zgloszenia ) )

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczacych produktu prosimy o bezposredni kontakt ze sprzedaw-
cg. Poinformowanie producenta i wtasciwego organu regulacyjnego w panstwie cztonkowskim jest
konieczne tylko w razie wystgpienia powaznych incydentdw, ktére moga prowadzi¢ do znacznego
pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu. Powazny incydent jest zdefiniowany w artykule 2, punkcie 65
Rozporzadzenia (UE) 2017/745 (Rozporzadzenie w sprawie wyrobéw medycznych).

Gwarancja ) ]
Obowigzuje ustawowy obowigzek gwarancyjny.

Informacje o serwisie ) ) ) ) i
Z przyjemnoscig odpowiemy na wszelkie pytania. Prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny.
Nasz adres mozna znalez¢ na stronie 101.
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Obrigado por escolher um produto de qualidade da Amoena Medizin-OrthoEEdie-Technik GmbH.
Desde 1975, a Amoena é sinonimo de produtos inovadores e de elevada qualidade para as necessidades
especiais de mulheres submetidas a cirurgia mamaria.

Objetivo / Indicagdes ) o )
Grupo Alvo: Mulheres ap6s as diversas cirurgias mamarias

O soutien de compressao ¢ projetado para manter a mama operada (ou ambas, conforme os casos) imovel
e estabilizada durante a fase de cicatrizagao.

Soutien de compressao

+ pode ajudar na cicatrizagao de feridas apds a cirurgia da mama.
+ pode estabilizar a forma e a fungao da mama operada.

+ pode proteger o tecido sensivel da cicatriz e reduzir a irritagao

* pode minimizar o risco de edema pds-operatorio.

+ pode reduzir o inchago / dor pds-operatorio.

Contra-indicagoes/ riscos:

Contra-indicagoes relativas: No caso dos sequintes sintomas clinicos, cabe ao seu médico decidir se é
recomendado usar um soutien de compressao

+ Doengas de pele

+ Area de cicatriz muito sensivel na zona cirurgica

+ Dermatite causada pela radioterapia

+ Alergia conhecida ao material (dermatite de contacto)

Se existirem feridas abertas na area do tratamento, a area da ferida deve primeiro ser coberta com um
curativo ou penso apropriado antes de colocar o vestuario de compressao. A Amoena nao pode ser respon-
sabilizada se as presentes contraindicagdes nao forem observadas.

Efeitos colaterais

O uso de um tamanho inade?uado, pode levar a hipersensibilidade a pressdo local e a disturbios do fluxo
sanguineo e / ou do fluxo linfatico. Existe contra-indicagao se houver uma alergia conhecida a um dos
componentes que entram em contacto com a pele. Em casos raros, podem ocorrer riscos residuais,
como reagoes alérgicas. Informe o seu médico se for afetado de forma significativa ou se detetar quais-
quer efeitos secundarios indesejaveis.

Cuidados gerais

+ Asinstrugdes de manutengdo podem ser encontradas na etiqueta de manutengao.

+ Antes de lavar, feche o fecho éclair, os fecho de gancho e lago, bem como os colchetes.
+ Recomenda-se que o artigo seja lavado num saco de lingerie.

+ Se for lavado junto com outros tecidos, recomenda-se cuidado com mistura de cores.
SOUTIENS POS-OP

Composicao de materiais o ~

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Poliamida, algodao, elastano

Sina HE-ST-MEDIUM: Poliamida, elastano

Pamela ZIP-ST-HIGH: Poliamida, elastano

Para saber a percentagem da composi¢ao do material, consulte a etiqueta
Sem latex, silicone e niquel.

Instrugoes de uso de soutiens de compressao sem costura

Para assegurar um processo de cura otimizado, é altamente aconselhavel uma imobilizagao e estabili-
zagao suficiente do tecido mamario tratado. A fixagao / estabilizagao ideal do tecido mamario operado
também é garantida com tamanhos duplos e copas universais. O soutien de compressao dentro da
embalagem original (nao ¢ valido para o artigo Leyla UW) vem preparado para uso clinico na sala de
operagao e pode ser ajustado, por pessoal qualificado, para se adaptar a paciente diretamente apés o
procedimento. Dependendo da indicagdo médica individual da paciente, o soutien de compressao sem
costura pode ser combinado com qualquer cinta de compresséo. Nao colocar sobre feridas abertas.

Determinar o tamanho correto do soutien

0 perimetro do busto do paciente quando em pé, é determinado através da utilizagao de uma fita mé-
trica. Utilizando a tabela abaixo, a medigao do busto obtido, pode ser atribuida a um tamanho de busto
inferior. A tecnologia unica de execugao do téxtil sem costura, pode fornecer tamanhos universais de
copo e ajusta-se individualmente ao tamanho e forma do peito, a partir do copa A - F.

Medida do busto | 58-67 6877 78-87 88-97
Tamanho 60/65 70/75 80/85 90/95

98-107
100/105

108-117
110/115

118—-127 | 128-137
120/125 | 130/135

Nota Importante

@ Nao usar se a embalagem estiver danificada
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SOUTIENS POS-OP COM ALTO TEOR DE ALGODAO / COMPRESSION BELT

Comgosiqéo de materiais

Sarah SB: Algoddo, poliamide, elastano o ~
Compression Belt / Anatomical Compression Belt: Poliamide, elastano, polyester, Algodao
Theraport: Poliamida, Algodao, Elastano

Para saber a percentagem da composigao do material, consulte a etiqueta
Sem latex, silicone e niquel.

Instrugdes de uso de soutiens de compressao sem costura

Determinar o tamanho correto do soutien

As medidas das circunferéncias sobre o busto e por baixo do busto, devem ser tiradas com uma fita mé-
trica com a paciente em pé. A medida abaixo do busto da o tamanho do soutien, enquanto a medida sobre
o busto da o tamanho da copa. Para saber o tamanho adequado, consulte a tabela de medidas no catalogo
do produto. Dependendo da indicagdo do médico, o soutien de compressao pode ser combinado com
qualquer banda de compressao. Para saber o tamanho adequado do Soutien Pos-Operatorio Theraport,
consulte a tabela de medidas no interior da embalagem.

Como usar o soutien pos-operatorio Theraport

Como vestir o soutien:

Coloque o soutien a volta do corpo com o fecho de gancho e lago voltado para a frente.

Aperte o fecho de gancho e lago por debaixo do peito.

Quando estiver corretamente posicionado, desenrole o soutien por cima do peito. Passe os bragos por den-
tro das algas e puxe-as para 0os ombros.

Preparacao do soutien para a braquiterapia:

Procure o local de entrada do cateter na parte mais firme do material do soutien, situada por debaixo do

brago, e marque-a na parte interior com uma caneta de feltro.

De segmda, recorte no material uma pequena abertura do tamanho do cateter.

Certifique-se de que esta fica por cima da banda situada sob o peito.

gm% vez posicionado o cateter, pode ajustar o soutien e puxar a extremidade do cateter para fora através
a abertura.

Instrugdes de utilizagdo da faixa de compressao
Os faixas de compressao sao apertados com a ajuda do elasticidade anatémica e da faixa de fecho de
gancho e lago, deve ser colocada acima do peito:

1. Antes de a colocar, certifique-se de que a etiqueta de tecido Amoena deve ser legivel na parte da frente.

. Fixe o meio do cinto com a tira de gancho e lago, comegando na parte inferior da &rea de gancho e
lago na parte de tras do soutien de compressao.

. Trazer as duas extremidades da faixa para a frente e por baixo das axilas.

. Fechar o felcro da faixa, acima do peito.

. Certifique-se de que o faixa de compressao exerce uma pressao confortavel e claramente perceptivel.
Se sentir dor ou qualquer outro desconforto, Alivie de imediato a pressao, fixando felcro com menos
pressao

abhw N

Conselhos de armazenamento e durabilidade

Aplica-se um prazo maximo de validade de 36 meses e uma duragao de utilizagéo de 6 meses. O prazo de
validade maximo é portanto limitado a 42 meses. Conselhos de armazenamento e durabilidade, aplica-se
um prazo de validade maximo de 36 meses. A capacidade de armazenamento de téxteis de compressao é
de 6 meses e depende do manuseamento correto, tal como sequir as instrugdes de cuidado, experimenta-
¢80 (ou "vestir e despir o produto de compress&o") e da utilizagao normal dos produtos. A vida util do dis-
positivo médico é mostrada pelo simbolo da ampulheta na embalagem. Quando devidamente tratados, os
téxteis de compressao retém o seu efeito medicinal durante todo o periodo de 6 meses. Se as dimensoes
do seu corpo se alterarem - devido a sua analise médica e circunstancias de vida individuais, € aconse-
lhavel uma nova medigéo e uma nova adaptagao, mesmo antes de o periodo de 6 meses ter expirado

Instrugoes Especiais
Pagina 102

Instrugoes para eliminacao
3 Descarte os produtos
@ﬁ no lixo doméstico.

Deveres de informacao

Qualquer reclamagao sobre os artigos deve ser declarado ao seu médico

Em caso de quaisquer incidentes graves que possam levar a uma deterioragao significativa da saide ou
morte, € necessario notificar o fabricante e a autoridade competente do Estado.

Os incidentes graves sao definidos no Artigo 2 No. 65 do Regulamento (UE) 2017/745 (MDR).

Garantia } ) )
Aplica-se a garantia de acordo com a lei do consumidor.

Servigo de informacao

Tem uma duvida ou questéo? Por favor contacte-nos, estamos a sua disposigao para a ajudar.
Encontre os nossos contactos na pagina 101.
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Monet kiitokset, ettd valitsit Amoena Medizin-Orthopadie-Technik GmbH:n valmistaman
laatutuotteen. Amoena on valmistanut vuodesta 1975 lahtien innovatiivisia ja korkealaatuisia
tuotteita naisille, joille on tehty rintaleikkaus.

Kayttotarkoitus
Kohderyhma: rintaleikkauksen lapikayneet naiset Lo ) I
Kompressioliiveja kaytetaan tukemaan rintoja ja vahentamaan leikkauksen jalkeista turvotusta.

Kompressmlnw
vol nopeuttaa haavan paranemista rintaleikkauksen jalkeen.
tukee leikatun rinnan muotoa.
suojaa herkkaa arpikudosta ja vahentaa arsytysta.
vahentaa leikkauksen jalkeista turvotusta.
helpottaa leikkauksen jalkeista kipua.

Kontraindikaatiot
Mahdollisia kontraindikaatioita Seuraavien kliinisten oireiden tapauksessa laakarin on paatettava,
voidaanko kompressiotekstiilia kayttaa:

ihosairaudet

erittain herkka arpialue

radiodermatiitti

tiedossa oleva materiaaliallergia (kosketusihottuma).

Hoitoalueen mahdolliset avoimet haavat pitaa ensin peittaa haavan alueelta sopivalla haavatyynylla
tai siteella, ennen kuin kompressiovaate puetaan paalle. Amoena ei vastaa mahdollisista haitoista, jos
vasta-aiheita el oteta huomioon.

Haittavaikutuksia

Vaaran koon valinta voi johtaa paikalliseen paineyliherkkyyteen ja lymfakierron estymiseen. Ole yh-
teydessa sinua hoitaneeseen terveydenhuollon ammattilaiseen. Harvinaisissa tapauksissa voi esiintya
allergisia reaktioita. Ota yhteys ladkariin, mikali havaitset merkittavia allergisia reaktioita tai muita
sivuvaikutuksia

Ylelset hoito-ohjeet
Hoito-ohjeet Ioytyvat kompressiotekstiilin hoitoetiketista.
Sulje vetoketju- ja tarrakiinnitys seka hakaset ennen pesua.
On suositeltavaa etta liivit pestaan pesupussissa.
Jﬁikompressmluwt pestaan muiden tekstiilien kanssa, on suositeltavaa pesta samanlaiset varit
yhdessa

POST-OP LIIVI

Materiaalit

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Polyamidji, puuvilla, elastaani
Sina HE-ST-MEDIUM: Polyamidi, elastaani

Pamela ZIP-ST-HIGH: Polyamidi, elastaani

Katso materiaalikoostumuksen prosenttiosuus hoitoetiketista
Ei sisalla lateksia, silikonia tai nikkelia.

Saumattomien kompressioliivien kayttoohjeet

Leikatun rintakudoksen riittava kiinnittaminen ja stabilisointi edistaa optimaalista tervehtymispro-
sessia. Tuotteen toimivuus on taattu kaksoiskokojen ja universaalien kuppien ansiosta. Kompressio-
liivi on aseptisesti pakattu (ei koske artikkelia Leyla UW) ja voidaan kéyttaa heti leikkauksen jalkeen.
Laaketieteellisesta indikaatiosta riippuen Seamless-kompressiorintaliivit voidaan yhdistaa kaikkiin
puristusvoihin. Ala laita avohaavoihin.

Oikean rintaliivikoon maarittdminen

Seisovan potilaan rintakehan ymparys mitataan rinnan alta tavallisella mittanauhalla. Mitattua
rinnanalusmittaa voidaan verrata kokotaulukon rinnanalusmittoihin. Ainutlaatuinen Seamless-pyo6-
roneuletekniikka mahdollistaa hyvin istuvat kupit, jotka mukautuvat yksilollisesti rintojen kokoon ja
muotojen mukaan kuppikoon ollessa valilla A-F.

Bysten malesin alla | 68 — 77 | 68 — 77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 118-127
Koko 70/75 70/75 80/85 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 120/125

Saumattomien kompressiotekstiilien erikoishuomautukset

@ Ala kayta leikkaussalissa, jos pakkaus on vaurioitunut
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POST-OP LIIVIT KORKEALLA PUUVILLAPITOISUUDELLA / COMPRESSION BELT

Materiaalit

Sarah SB: Puuvilla, polyamidi, elastaani

Compression Belt / Anatomical Compression Belt: Polyamidi, elastaani, polyesteri, puuvilla
Theraport: Polyamidi, elastaani, puuvilla

Katso materiaalikoostumuksen prosenttiosuus hoitoetiketista
Ei sisalla lateksia, silikonia tai nikkelia.

Saumattomien kompressioliivien kayttoohjeet

Oikean rintaliivikoon maarittdminen

Rintakehdn ymparysmitta ja rinnanylimitta tulee mitata seisovassa asennossa. Rinnan alusmitta
antaa ymparysmitan, kun taas rinnanylimitta antaa kuppikoon. Katso oikea koko tuotekatalogin mit-
tataulukosta. Kompressiorintaliivi voidaan yhdistaa minﬁé tahansa kompressiovyon kanssa. Katso
kokotaulukkoa pakkauksen sisapuolelta valitaksesi oikean koon postoperatiivisille Theraport-liiveille.

Postoperatiivisten Theraport-liivien kayttoohje

Liivien pukeminen:

Aseta lilvit vartalosi ymparille niin, etta tarrakiinnitys osoittaa eteenpain. Kiinnita tarrakiinnitys
rintasi alle. Kun se on kunnolla paikoillaan, rullaa liivit rintakehasi yli. Pujota katesi olkaimiin ja veda
ne olkapaidesi yli.

Liivien valmistelu sateilyhoitoa varten:

Paikanna katetrin ulostuYoaukon paikka paksumman liivimateriaalin kohdalta kasivarren alta ja
merkitse se sisdpuolelta tussilla. Leikkaa sitten katetrin kokoinen pieni aukko materiaaliin.
Varmista, etta se on rintojen alle tulevan nauhan ylapuolella. Kun katetri on paikoillaan, voit saataa
liivia ja ohjata katetrin paan liivien aukosta.

Kompressiovyon kéyttoohjeet

Kompressiovyot kiinnitetdan koukku-silmukkakiinnityksella rinnan ylapuolelle:
. Varmista ennen pukemista, ettd vyon koukku-silmukkaosuus vyon paassa on oikeassa kadesséasi
(fleece vasemmassa kadessa). Amoeanan logo tulee olla luettavissa edesta.

. {{ilinnité vyon keskiosa koukku-silmukkakiinnityksella, alkaen alhaalta, kompressioliivin takapuo-
elta.

. Tuo vyon paat vartalon eteen kainaloiden alta.

. Sulje koukku-silmukkakiinnitys rinnan ylapuolelta

N

N w

5. Varmista, ettd kompressiovy0 saa aikaan miellyttavan ja selvan paineen. Jos tunnet kipua tai
muuta epamukavuutta, 16ysaa koukku-silmukkakiinnitysta.

Siilytysohje ja kestavyys

Enimmaissailyvyysaika on 36 kuukautta ja kayttoaika 6 kuukautta. Siksi kayttoika on rajoitettu 42
kuukauteen. Sailyvyys on enintaan 36 kuukautta. Kompressiotekstiilien sailyvyysaika on 6 kuukautta,
ja se on riippuvainen asianmukaisesta kasittelysta, kuten hoito-ohjeiden noudattaminen, pukeminen
jariisuminen ("kompressiotuotteen asettaminen ja poistaminen’) ja tuotteiden kaytté normaalissa
maarin. Laakinnallisen tuotteen kayttoika on merkitty tiimalasisymbolilla pakkaukseen. Asianmu-
kaisesti kasiteltyna kompressiotekstiilit sailyttavat laakinnallisen vaikutuksensa tayden 6 kuukauden
ajanjakson. Jos kehosi mitat muuttuvat, ladketieteellisen analyysin tai yksilollisten elamantilanteiden
vuoksi, suosittelemme ottamaan uudet mitat ja tekemaan uuden sovituksen ennen 6 kuukauden
ajanjakson umpeutumista.

Erityisohjeet
Sivulta 103

Havitysohjeet

5 Havita tuotteet
ﬁ?ﬁ talousjatteen mukana.

Raportointivelvollisuus

Jos haluat valittaa tuotteesta, ota suoraan yhteytta jalleenmyyjaan. Valmistajalle ja jasenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle on tarpeen tehda ilmoitus vain sellaisissa vakavissa onnettomuusta-
pauksissa, jotka voivat heikentaa terveydentilaa merkittavasti tai johtaa kuolemaan. Vakavat onnetto-
muudet maaritelldaan saadoksen 2 nro 65 mukaisesti (EU) 2017/745 (MDR).

Takuu =~ . .
Lakisaateinen takuuvelvollisuus on voimassa.

Palvelun tiedot
Onko sinulla kysyttavaa?
Ota yhteytta erikoismyyjaan tai Amoena jakelijaan.
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T&Si nas, Ze jste se rozhodli pro kvalitni vyrobek spoleénosti Amoena Medizin-Orthopédie- Technik
GmbH. Amoena je od roku 1975 synonymem inovativnich, vysoce kvalitnich vyrobku pro specialni
potieby Zen, které prodélaly operaci prsu.

Uéel pouziti/Indikace

Cilova skupina: Zeny po operaci prsu

Kompresivni pradlo je navrzeno tak, aby drzelo pevné na poZzadovaném misté operovany prs (prsa)
v obdobi hojeni

Kompresivni pradlo
Muze podporit hojeni ran po operaci prsu.
MiZe stabilizovat tvar a funkénost operovaného prsu.
MiuzZe chranit citlivou zjizvenou tkan a omezit podrazdeéni.
Muze minimalizovat riziko vzniku poopera¢niho otoku.
Muze zmensit pooperacni otok/bolest.

Kontraindikace/Rizika
Relativni kontraindikace: V pfipadé nasledujicich klinickych piiznakt rozhodne o pouziti kompresivni-
ho prédla oSetrujici lékar:

Kozni choroby

Velmi citliva oblast jizvy v operovaném misté

Radia¢ni dermatitida

Znama alergie na material (kontaktni dermatitida)

V pripadé predem znamé nesnasenlivosti na nékterou komponentu tohoto vyrobku se pred jeho pouzitim
poradte s lekarem. Vyrobce neruci za Skody i urazy, k nimiz doslo z divodu nespravné manipulaci Ci pouziti
k nezamyslenému ucelu.

Vedlejsi uc¢inky

Nespravné zvolena velikost muze zptisobit zvysenou citlivost na tlak dané oblasti a vést k porucham
pratoku krve nebo lymfy. Ke kontraindikaci muze dojit v ptipadé, kdy existuje alergie na nékterou

7 komponent, které pfisly do styku s pokozkou. V ojedinélych pfipadech se mohou v ramci rezidual-
niho rizika objevit napf. alergické reakce. Prosim, pri vazném postiZeni nebo pti vyskytu jakychkoliv
nezadoucich vedlejsich u¢inkl informujte svého lékarte..

Péce o kompresivni pradlo ) )
Navod jak pecovat o vyrobek je spolecné s pokyny na udrzbu uveden ptrimo na stitku kompresivniho
pradla.

Pred pranim zapnéte zipy, suché zipy, hacky a ocka.

Vyrobek perte v sacku na prani.
Perte pouze s vyrobky podobnych barev.

POOPERACNI PODPRSENKA

Slozeni

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Polyamid, bavlna, elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: Polyamid, elastan

Pamela ZIP-ST-HIGH: Polyamid, elastan

SloZeni materialu naleznete na stitku spolecné s pokyny na udrzbu.
Neobsahuje latex, silikon ani nikl.

Navod k pouziti bezesvého kompresivniho pradla

Dostate¢na imobilizace a stabilizace operované prsni tkané podporuji optimalni proces hojeni. Optimalni
fixaci/stabilizaci operované prsni tkané zarucuje podprsenka s cislovanim spolecnym pro dvé obvodové
velikosti a s univerzalni velikosti kosick. V sacku originalné zabalena (neplati pro zbozi Leyla UW)
kompresivni podprsenka je pripravena k pfimému klinickému pouZiti jiZ na operacnim sale. Proskolena
zdravotni sestra jej miiZe upravit a vydat pacientce ihned po operaci. Bezesva kompresni podprsenka

se da na zakladé zdravotni indikace kombinovat s jakymkoli kompresnim pasem. Neprikladejte na
oteviené rany.

Urceni spravné velikosti podprsenky

Obvod pod prsy se u stojici pacientky ur¢uje pomoci bézné dostupného krejcovského metru. Namére-
ny obvod pod prsy Ize pomoci tabulky priradit k velikosti pod prsy. Jedinecna technologie bezesvého
kruhového upletu umoznuje univerzalni velikosti kosicku a individualné se prizptisobi velikosti a tvaru
nader od koSicku A azpo F.

98-107
100/105

108-117 | 118-127 | 128-137
110/115 | 120/125 | 130/135

Meéfeni podprsi 58-67 68-77 78-87 88-97
Velikost 60/65 70/75 80/85 90/95

Poznamka k bezeSvému kompresivnimu pradlu

@ Nepouzivejte vyrobek, pokud mél poskozeny obal.
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POOPERACNI PODPRSENKY S VYSOKYM PODILEM BAVLNY / COMPRESSION BELT

Slozeni

Sarah SB: Bavlna, polyamid, elastan

Compression Belt / Anatomical Compression Belt: Polyamid, elastan, polyester, bavina
Theraport: Polyamid, bavlna, elastan

SloZeni materialu naleznete na Stitku spolecné s pokyny na udrzbu.
Neobsahuje latex, silikon ani nikl.

Navod k pouziti kompresivniho pradla

Urceni spravné velikosti podprsenky

Obvod hrudniku pod prsy se méfi na stojici pacientce béZnym krejcovskym metrem. Obvod hrudniku
pod prsy udava velikost pradla a obvod pres prsa definuje velikost kosicku. Pti urcovani spravné velikos-
ti se ridte tabulkou rozmeér v katalogu vyrobku. Na zakladé lékarské indikace lze bezeSvou kompresivni
podprsenku kombinovat s libovolnym kompresivnim pasem. Pii uréovani spravné velikosti pooperacni
podprsenky Theraport se fidte tabulkou rozmér( na vnitini strané obalu.

Navod k pouziti pooperacni podprsenky Theraport

Oblékani podprsenky:

Podprsenku umistéte kolem trupu, zapinanim na suchy zip dopfedu. Suchy zip si zapnéte pod hrudni-
kem. Jakmile je podprsenka radné zapnutd, vytahnéte si ji na hrudnik. Protdhnéte paze skrze raminka a
raminka si natahnéte na ramena.

Pfiprava podprsenky na vnitfni ozafovani (brachyterapii):

V pevnéjsim materialu podprsenky pod pazi najdéte umisténi vystupu Katetru a oznacte jej na vnitini
strané popisovacem. Poté do materialu vystrihnéte maly otvor o velikosti katetru. Davejte pozor, aby
se otvor nachéazel nad podprsnim lemem. Po umisténi katetru si miizete podprsenku upravit a konec
katetru provléct vytvorenym otvorem.

Navod k pouziti kompresivniho pasu
Kompresivni pasy se zapinaji nad hrudnikem (nad prsy) pomoci suchého zipu:
1. Pred nasazenim pasu se ujistéte, Ze tkana etiketa s napisem Amoena je Citelna z predni strany.
2. Stred pasu pripevnéte pomoci suchého zipu ke kompresivni podprsence v oblasti zad.
3. Oba konce pasu provléknéte pod pazemi dopfedu.
4. Zapnéte nad hrudnikem pomoci suchého zipu.

5. Zkontrolujte, zda kompresivni pas vytvari potiebny tlak na oblast hrudniku. Pokud vnimate bolest
nebo jiné neptijemné pocity, povolte suchy zip.

Skladovani a trvanlivost

Maximalni doba skladovani je 36 mésict a doba pouzivani 6 mésic. Maximalni doba zivotnosti je
tedy omezena na 42 mésicti. Maximalni trvanlivost vyrobku je 36 mésicu. Uzitna doba kompresivnich
vyrobkd je 6 mésicl. Zavisi na jejich spravném pouzivani (oblékani, svlékani, dodrzovani navodi na
pouziti, pokynu pro péci a spravne velikosti). Doba pouzivani zdravotnického produktu je vytiSténa na
obalu v podobé symbolu presypacich hodin. Pfi spravném pouzivani a dodrzovani navod si vyrobky
zachovaji svyj terapeuticky ucinek po celych 6 mésicti noseni. Pokud se Vase velikost zmeéni, at uz z du-
vodu lécby ¢i jinych individualnich divodu, doporucujeme, abyste se nechala znovu premérit a poridila
si nové pradlo odpovidajici velikosti dfive nez az po 6 mésicich.

Specialni pokyny
Strance 103

Pokyny k likvidaci

3 | Vyhodte do
@ﬁ domovniho odpadu.

Oznamovaci povinnost

S pripadnymi pripominkami Ci stiznostmi na tento vyrobek se obratte na svého prodejce, prosim.
Vyrobce a prislusné organy clenského statu je nutno informovat pouze v pripade vyskytu nezadoucich
prihod, které by mohly vést k vyznamnému poskozeni zdravi nebo ke smrti ¢lovéka. Zavazné nezadouci
pithody jsou definovany v Natizeni (EU) 2017/745 (MDR), Kapitola I, Clanek 2, bod 65.

Zaruka )
Na vyrobky se vztahuje zakonna zaruka.

Zakaznicky servis

Mate néjake dotazy?

Pokud ano, radi je zodpovime. Zavolejte nebo nam napiste.
Nasi adresu naleznete na strance 101.
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Hvala, ker ste izbrali kakovosten izdelek od Amoena Medizin-Orthopadie-Technik GmbH. Podjetje
Amoena je Ze od leta 1975 Amoena sinonim za inovativne in visokokakovostne izdelke, ki izpolnju-
jejo potrebe zensk po operaciji prsi.

Predvidena uporaba/indikacija
Ciljna skupina: Zenske po operacijah prsi. Kompresijska oblacila so zasnovana tako, da drzijo operira-
ne prsi ali prsi pri miru in/ali stabilizirane med postopkom celjenja.

Kompresijska oblacila
lahko podpirajo celjenje ran po operaciji prsi,
lahko stabilizirajo obliko in funkcijo operiranih prsi,
lahko $¢itijo obcutljivo tkivo in zmanjsajo drazenje,
lahko zmanjsajo tveganje za pooperativnim edemom,
lahko zmanjsajo pooperativno oteklino/bole¢ino

Kontraindikacije in tveganja
Relativne kontraindikacije: Ce se pojavijo naslednji klini¢ni simptomi, mora vas zdravnik presoditi,
Ce lahko uporabite kompresijska oblacila:

kozne bolezni,

zelo obc¢utljiva brazgotina na obmocju operacije,

radiodermatitis,
- znane alergije na material (kontaktni dermatitis).
Ce so na obmocju zdravljenja odprte rane, se pred uporabo kompresijskega oblacila najprej prekrijte z
ustreznim povojem ali oblogo. Druzba Amoena ne prevzema nobene odgovornosti, e teh kontraindi-
kacij ne upostevate.

Stranski ucinki

Ce izberete napacno velikost, lahko to povzro¢i lokalno preobéutljivost na pritisk in motnje v pretoku
krviin/ali limfnega sistema. V redkih primerih lahko pride do alergi¢ne reakcije. Kontraindikacije se
pojavijo v primeru znanih alergij na eno od sestavin, ki lahko pridejo v stik s kozo. V redkih primerih
se lahko pojavijo preostala tveganja, kot so alergijske reakcije. Ce se pojavijo pomembni nezeleni uc¢in-
ki, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Splosna navodila za nego

+ Navodila za nego so na listku z navodili za nego na kompresijskem oblacilu.
Pred pranjem zapnite zadrge, zapiranje s kavljem in zanko, kaveljcke in vozle.
Priporocljivo je, da oblacilo perete v vreci za perilo.
Ce kompresijsko oblacilo perete z drugimi oblacili je priporocljivo, da perete skupaj
oblaéila podobnih barv.

POOPERATIVNI NEDRCKI

Sestava materiala

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Sestava: poliamid, bombaz, elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: poliamid, elastan

Pamela ZIP-ST-HIGH: poliamid, elastan

Za odstotke sestave materiala preberite etiketo za nego. Ne vsebuje lateksa, silikona in niklja.

Navodila za uporabo brezsivnega kompresijskega tekstila

Za zagotovitev optimalnega procesa celjenja je zelo priporocljiva zadostna imobilizacija in stabilizacija
tretiranega tkiva dojke. Optimalna fiksacija/stabilizacija operiranega tkiva dojke je prav tako zagoto-
vljena z dvojnimi velikostmi in univerzalnimi kosaricami. Kompresijski tekstil v primarni (ne velja

za izdelek Leyla UW) embalazi je pripravljen za neposredno klini¢no uporabo v operacijski sobi in ga
lahko usposobljeno osebje prilagodi pacientu neposredno po operaciji. Glede na medicinske indikacije
posameznega pacienta je mogoce brezsivni kompresijski nedrc¢ek kombinirati s katerim koli kompre-
sijskim pasom. Ne polagajte na odprte rane.

Dolocanje pravilne velikosti modrcka

Pacientov obseg spodnjega dela prsi, ko stoji, se doloci z uporabo standardnega lastnega metricnega
merilnega traku. Na podlagi spodnje tabele lahko izmerjeno obseg pasu dolocite velikost nedrcka.
Edinstvena tehnologija brezsivne pletenine lahko zagotovi univerzalne velikosti kosaric in se indivi-
dualno prilagodi velikosti in obliki prsi, od A do F.

g:ﬂsnjepod 58-67 | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
Velikost 60/65 | 70/75 | 80/85 | 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Posebne opombe za Brezsivni kompresijski tekstil

@ Ne uporabljajte, ce je embalaza poskodovana.
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POOPERATIVNI NEDRCKI Z VISOKO VSEBNOSTJO BOMBAZA / KOMPRESIJSKI PAS

Sestava materiala

Sarah SB: bombaz, poliamid, elastan

Anatomski kompresijski pas / kompresijski pas: poliamid, elastan, poliester, bombaz
Theraport: Sestava: poliamid, bomba?z, elastan

Za odstotek sestave materiala glejte etiketo za nego

Ne vsebuje lateksa, silikona in niklja.
Navodila za uporabo pooperativnih nedrckov z visoko vsebnostjo bombaza

Doloc¢anje pravilne velikosti nedréka

Mere spodnjega in zgornjega dela nedrcka je treba dolociti z merilnim trakom, pri ¢emer mora biti pa-
cientka v stojeéemcfoloiaju‘ Meritev spodnjega dela prsi doloca Sirino s odnjega dela prsi, medtem ko
meritev zgornjega dela prsi dolo¢a velikost kosarice. Glede na medicinske indikacije se kompresijski
nedrcek lahko kombinira s katerim koli kompresijskim pasom.

Theraport pooperativni nedercek - navodila za uporabo

Oblacenje nedrcka:

Postavite nedrcek okoli telesa tako, da je zapiranje z velkro zaponko obrnjeno naprej. Zapnite zapiranje
s kaveljckom in zanko pod prsmi. Ko je nedrcek pravilno namescen, ga zavihajte ¢ez prsni kos. Roke
vstavite v naramnice in jih povlecite cez ramena.

Priprava nedrcka za brahiterapijo:

Poiscite mesto izhoda katetra v trsem materialu nedrcka pod pazduho in ga s flomastrom oznacite na
notranji strani. Nato v material izrezite majhno odprtino v velikosti katetra. Prepricajte se, da je nad
pasom pod prsmi. Ko je kateter namescen, lahko prilagodite nedrc¢ek in vodite konec katetra skozi
odprtino v nedrcku.

Navodila za uporabo kompresijskega pasu

Kompresijski pasovi se pritrdijo s pomocjo pasu s kavljem in zanko nad prsnim kosem:

. Preden si ga nadenete, se prepricajte, da mora biti tkana etiketa Amoena berljiva od spredaj.

. Sredino pasu pritrdite s trakom s kaveljckom in zanko, zacensi na dnu obmocja s kaveljckom in
zanko na hrbtni strani kompresijskega nedrcka.

. Oba konca pasu speljite spredaj in pod pazduhami.

. Zaprite trak s kavljem in zanko nad prsmi. )

. Prepricajte se, da kompresijski pas izvaja udoben in {asno opazen pritisk. Ce zacutite bole¢ino
ali kakrsno koli drugo nelagodje, sprostite trak s kavljem in zanko.

—

Ol W [\

Nasveti za shranjevanje in trajnost

Najdaljsi rok trajanja je 36 mesecev, rok uporabe pa 6 mesecev. Najdaljsa Zivljenjska doba je tore{' ome-
jena na 42 mesecev Skladiscenje kompresijske%a tekstila traja 6 mesecev in je odvisno od pravilnega
ravnanja, kot so upostevanje navodil za nego, oblacenje in slacenje in obicajne uporabe izdelkov.
Zivljenjska doba medicinskega pripomocka je prikazana s simbolom pescene ure na embalazi. Ob
ustrezni obdelavi kompresijski tekstilni izdelki ohranijo svoj zdravilni u¢inek v celotnem obdobju 6
mesecev. Ce se vase telesne mere spremenijo - zaradi medicinske analize in individualnih Zivljenjskih
okolis¢in, sta nova meritev in novo pomerjanje priporocljiva Se pred iztekom 6-mesec¢nega obdobja.

Posebna navodila
Stran 103

Navodila za odstranjevanje
L]

5 Izdelke odvrzite med
ﬁ?ﬁ gospodinjske odpadke.

Obveznost porocanja

Ce imate kakrsne koli pritozbe v zvezi z izdelkom, se obrnite neposredno na prodajalca medicinskih

Eripomoékov. Proizvajalca in Eristojni organ drzave Clanice je treba obvestiti le o primeru kakrsnih
oli resnih incidentov, ki bi lahko povzro¢ili znatno poslabsanje zdravja ali smrt. Resni incidenti so

opredeljeni v ¢lenu 2 st. 65 Uredbe (EU) 2017/745 (MDR).

Garancija . }
Velja zakonsko dolocena obveznost jamstva.

Service Information

Imate vprasanja? ) ) ) ] ]
Ce je tako, vam bomo z veseljem svetovali - obrnite se na svojega prodajalca Amoena.
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Hvala Vam Sto ste odabrali proizvod Amoena Medizin-Orthopadie-Technik GmbH. Jos od 1975.
Amoena je ime za inovativne i visoko kvalitetne proizvode za posebne potrebe Zena koje su imale
operaciju na dojci.

Indikacije

Ciljana skupina: Zene koje su imale razlicite tipove operacije na dojci

Kompresivni program je dizajniran da bi operirane grudi ili dojku 1mob11121ra11 i/ili stabilizirali tijekom
faze cijeljenja.

Kompresivni program
moze pospjesiti cijeljenje rane nakon operacije.
stabilizira oblik i funkciju operirane dojke.
Moze zastiti osjetljivo oziljkasto tkivo i smanjiti iritacije.
Smanjuje rizik postoperativnog edema.
Smanjuje postoperativno oticanje i bol.

Kontraindikacije
Opce kontraindikacije: u sluc¢aju slijedec¢ih klinickih simptoma, vas doktor odlucuje hocete li koristiti
kompresivni program:

Kozne bolesti

Vrlo osjetljiv oziljak podrucja operacije

Radiodermatitis

Kontaktni dermatitis
Ako se na tretiranom podrucju nalazi otvorena rana, ona obavezno mora biti prekrivena prikladnim
flasterom ili bandaZom prije nego se koristi kompreswm program. Amoena ne moze preuzeti
odgovornost ako se ove kontraindikacije ne uzmu u obzir.

Nus pojave

Prilikom noSenja neodgovarajuce velicine, moze doc¢i do lokalizirane hiperosjetljivosti na dodir i do pore-
mecaja u cirkulaciji te protoka limfe. Kontraindikacija postoji ukoliko je od prije poznata alergija na jedno
od navedenih materijala u sastavu, a koji moze doci u kontakt sa kozom. U rijetkim sluc¢ajevima, postoji
rizik od alergiske reakcije. Svom lije¢niku prijavite pojavu nuspojava.

Opce upute za odrzavanje
Upute za odrzavanje nalaze se na etiketi.
Prije pranja zatvorite patentni zatvarac i pricvrstite kopcu na ¢ic¢ak i kopcu na ¢icak.
Preporuceno je kompresivni grudnjak prati u vrecici za pranje rublja.
Ukoliko se kompresivni grudnjak pere s drugim rubljem, preporuceno je prati sa sliénim bojama.

POST OPERATIVNI GRUDNJAK

Sastav

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Poliamidno vlakno, pamuk, elastin
Sina HE-ST-MEDIUM: Poliamidno vlakno, elastin

Pamela: Poliamidno vlakno, elastin

Sastav u postocima dostupan na etiketi. Ne sadrzi lateks, silikon i nikal.

Uputstvo za upotrebu Seamless Kompresivnog programa

Da bi se osiguralo optimalno cijeljenje, imobilizacija 1 stabilizacija tretiranog podrucja je vrlo pre-
porucljiva. Kompresivni gudnjak u svom originalnom pakiranju (ne vrijedi za proizvod Leyla UW)

Je spreman za koristenje 1 moguce ga je koristiti u operacijskoj sali odmah nakon operacije te ga
prilagoditi pacijentici od strane stru¢nog osoblja. Ovisno o klinickoj indikaciji, Seamless Kompresivni
grudnjak moguce je koristiti u kombinaciji sa bilo kojim kompreswmm pojasom. Nemojte ga stavljati
na otvorene rane.

Odredivanje odgovarajuce veli¢ine

Mijeri se obujam ispod grudi dok je pacijentica u uspravnom stavu na nogama. Koristeci donju tablicu,
dobivena mjera ispod grudi koristi se za odredivanje veliCine. Jedinstvena tehnologija bez Savova
omoguc¢ava primjenu na veli¢inama od A do F kosarice.

g’ﬂfgfislmd 58-67 | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
Veligina 60/65 | 70/75 | 80/85 | 90/95 | 1007105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Posebne napomene Seamless Compression Tekstila

@ Ne koristiti ukoliko je pakiranje ostec¢eno.
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POST OPERATIVNI KOMPRESIVNI GRUDNJACI SA VISOKIM UDIJELOM PAMUKA /
KOMRESIVNI POJAS

Sastav

Sarah SB: Pamuk, poliamidno vlakno, elastin

Anatomical Compressmn Belt/Compressmn Belt: Poliamidno vlakno, elastin, poliester, pamuk
Theraport: poliamidno vlakno, pamuk, elastin

Sastav u postocima dostupan na etiketi. Ne sadrzi lateks, silikon i nikal.
Uputstvo za upotrebu

Odredivanje odgovarajuce velic¢ine

Dimenzije 1spod i preko grudi odreduje se koriStenjem metra s pacijenticom u uspavnom stavu stojeci
na nogama. Mjera ispod grudi odreduje obujam, a mjera preko grudi odreduje velicinu kosarice.
Ovisno o klinickoj indikaciji, kompresivni grudnjak moguce je koristiti u kombinaciji sa bilo kojim
kompresivnim pojasom.

Theraport Post operativni grudnjak uputstvo za upotrebu

Oblacenje grudnjaka: ] . o ) )
Postavite grudnjak oko tijela sa ¢icak zatvaracem prema naprijed. Spojite ¢i¢ak ispod grudi. Provucite
ruke kroz naramenice i povucite ih preko ramena.

Kako pripremiti gudnjak za brahiterapiju

Pronadite mjesto gdje kateter izlazi na tvrdem dijelu materjala grudnjaka ispod ruke i oznacite ga s
unutarnje strane s flomasterom. Zatim napraviti izrez za mali otvor Katetera. Pobrinite se da je iznad
donjeg ruba grudnjaka. Nakon $to je kateter postavljen, mozete prilagoditi grudnjak i provuéi kraj
katetera kroz otvor u grudnjaku.

Upute za upotrebu kompresivnog pojasa
Kompresivni pojas se zaveze uz pomoc¢ kukice i remena s petljom ili ¢icka povise prsiju:
1. Prije oblacenja provijerite je li se Amoena usivna etiketa moze Citati od sprijeda.
2. Ddovucite dva kraja prema naprijed, postavljenim ispod pazuha.
3. Zatvorite Cicak povise grudi
4. Pri tom pripaziti da pojas vrsi udoban i primjetan pritisak.
5. Ukoliko osjetite bol ili neku drugu nelagodu, popustite remen.
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Savijet za Cuvanje i trajnost

Meaksimalan vijek trajanja prilikom koristenja je 6 mjeseci i ovisi o pravilnoj njezi i odrzavanju, te o
oblacenju i skidanju, te samom koristenju proizvoda. Rok trajanja oznacen je simbolom pjescanog sata
na pakiranju. Kada se pravilno koristi, kompresivni pojas zadrzava svoja ortopedska svojstva tokom

6 mjeseci. Ukoliko se obujam tijela tokom tog perioda promijeni, savjetuje se novo mjerenje i nova
velicina ukoliko je to potrebno cak i prije perioda od 6 mjeseci.

Posebne napomene
Strana 103

Odlaganje u otpad

L] . “
O‘ﬁ Proizvod se odlaze u

W kuéni otpad.

Obveza izvjestavanja ) o ;
U slucaju prigovora na proizvod, kontaktirati ovlastenog trgovca.

Jamstvo .
Primjenjuje se obveza zakonskog jamstva

Service Information

Imate pitanja?
Ako da, kontaktirajte ovlastenog Amoena trgovca.
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Dékojame kad renkatés kokybiSkus Amoena Medizin-Orthopédie-Technik GmbH gaminius. Nuo
1975 mety Amoena siiilo inovatyvius aukstos kokybés gaminius specialiems motery, turéjusiy
kriities operacija, poreikimas atliepti.

Paskirtis / Indikacijos

Tiksline grupé: Moterys po kraty operaciju, - . - ) . . ;
Kompresiniai tekstilés gaminiai yra skirti imobilizuoti ir/ar stabilizuoti operuotg krutj ar krutis, kad ji/
jos kuo maziau judeéty gijimo periodu.

Kompresiniai tekstilés gaminiai:
Gali paspartinti operacijos zaizdos gijima.
Gali stabilizuoti/palaikyti operuotos kruties forma bei funkcija.
Gali apsaugoti jautrius rando audinius ir sumazinti jy dirginima.
Gali sumazinti pooperacinés edemos rizika.
Gali sumazinti pooperacini tinima ir/ar skausma.

Kontraindikacijos / Rizikos
Santykines kontraindikacijos: esant Zemiau nurodytiems klinikiniams simptomams, dél kompresiniy
tekstilés gaminiy naudojimo turéty spresti Jusy gydytojas:

Odos ligos,

Labai didelis operacijos rando jautrumas,

Spindulinis dermatitas — radiodermatitas,

Alergija liemeneélés medziagai.

Pries uzdedant kompresinj gamini, visos atviros zaizdos, esancios kompresinio gaminio dengiamoje
zonoje, turety buti tinkamai sutvarstytos. Amoena neprisiima jokios atsakomybes, jeigu i kontraindi-
kacija néra jvertinta ir jg néra tinkamai atsizvelgta.

Salutinis poveikis ) ) ) ) o )

Jeigu parinktas netinkamas dydis, galimas lokalizuotas jautrumo spaudimui padidéjimas, taip pat lokalus
kraujotakos ir/ar limfos sistemos sutrikdymas. Kontraindikacija taip pat laikoma zinoma alergija bent
vienam komponentui, turin¢iam kontakta su oda (tekstilé, silikonas ir/ar kiti). Retais atvejais, gali atsirasti
liekamieji padariniai, pvz, alergija. Jeigu pastebéjote kazkokj zymy, Salutinj poveiki — pasitarkite su savo
Seimos gydytoju dél tolimesnio gaminio naudojimo.

Bendroji prieziiiros instrukcija: i S o
Prieziuros instrukcijas galima rasti gaminio prieziuros etiketéje. B ) -
ﬁnbelé cLedaml gaminj j skalbykle, uztraukite uztrauktuka, kabliukg ir kilpg bei jprastus liemenelés
abliukus.
Rekomenduojama gaminj plauti skalbiniy maiselyje.

Jeigfu komgresine liemeneéle plausite su kitais drabuziais, rekomenduojama, kad tai bty panasiy
spalvy drabuziai.

POOPERACINES LIEMENELES

Gaminio sudétis

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: Poliamidas, medvilné, elastanas
Sina HE-ST-MEDIUM: Poliamidas, elastanas

Pamela ZIP-ST-HIGH: Poliamidas, elastanas

Procentiné medziagos sudeétis nurodyta priezilros etiketéje.
Gaminio sudétyje nera latekso, silikono ir nikelio.

Besiiiliy komﬁresiniq tekstilés gaminiy naudojimo instrukcija

Kad buty uztikrintas optimalus gijimo procesas, reikalinga pakankama gydomos kruties audiniy imo-
bilizacija ir/ar stabilizacija. Tai garantuojama sudvigubinto dg_amino dydzio, bei universalaus kruties
kauselio dydzio pagalba. Kompresinis tekstilinis gaminys, dél savo pirmines (not valid for the product
Leyla UW) pakuotes, yra tinkamas tiesioginiam naudojimui operacinéje. Apmokytas personalas ga-
minj gali uzdeti ir tinkamai sureguliuoti 1Skart po operacijos. Priklausomai nuo individualios paciento
indikacijos, besiulé kompresine liemenelé gali buti derinama su kompresiniu dirzu. Netepkite ant
atviry zaizdu,

Tinkamo liemenélés dydzio nustatymas

Pacientés apimtis po kritine yra matuojama centimetru jai stovint. Naudojantis Zemiau esancia lente-
le, iSmatuota apimtis yra konvertuojama j tinkama didi._Unik_ali besiulé mezgimo technologija leidzia
pagammu liemeneéle su universaliu kauselio dydziu, kurig galima individualiai pritaikyti prie krities
dydzio ar formos, dydziams nuo A — F.

Apimtis po _ _ _ _ _ _ _ _
kratine 58-67 6877 78—87 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
Dydis 60/65 70/75 80/85 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Spec. pastabos besitliams kompresiniams tekstilés gaminiams

@ Nenaudokite gaminio jeigu pakuoté yra pazeista
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POOPERACINES LIEMENELES SU DIDELIU MEDVILNES KIEKIU SUDETYJE /
KOMPRESINIS DIRZAS

Gaminio sudeétis

Sarah SB: Medvilnég, poliamidas, elastanas.

Anatominés formos kopresinis dirzas / kompresinis dirzas:
Poliamidas, elastanas, poliesteris, medvilne.

Theraport: Poliamidas, medvilné, elastanas.

Procentiné medziagos sudétis nurodyta prieziuros etiketéje.
Gaminio sudeétyje nera latekso, silikono ir nikelio.

Pooperaciniy liemenéliy su dideliu medvilneés kiekiu sudétyje naudojimo instrukcija

Tinkamo liemenélés dydzio nustatymas ] ) ] )

Apimtis po krutine bei apimtis ties pilniausia likusios kruties vieta yra matuojamos centimetru
pacientel stovint. Matmuo po krutine leidzia parinkti liemenélés ploti/apimtj, tuo tarpu matmuo ties
pilniausia kruties vieta leidzia parinkti tinkama kausSelio dydj. Priklausomai nuo medicininés indika-
cijos, kompresineé liemenélé gali biiti derinama su kompresiniu dirzu.

Pooperacineés liemenélés ,Theraport” naudojimo instrukcija

Liemenélés uzsidéjimas:

Uzsidékite liemeneéle ant kuno taip, kad kabliukas ir kilpa buty priekyje. Uzdékite liemenéle ant kino
taip, kad kabliukas ir kilpa bity priekyje. Kai liemeneélé bus tinkamoje vietoje, uztempkite/uzvyniokite
liemeneéle ant kritinés. Prakiskite rankas pro petnesas ir uzdékite jas ant peciu.

Liemenélés paruosimas brachiterapijai:

Sutvirtintoje liemenélés medziagoje, gliemenélés Sonas, po ranka), suraskite kateterio iSvedimo vieta,
vidinéje liemeneélés puséje pasizymekite jg Zymekliu. Padarykite nedidele anga, pro kurig islysty
kateterio Slangelé. Isitikinkite, kad padaryta anga yra auksciau nei liemenélés elastiné juosta, einanti
{)_o krﬁti_lf_e_. [vedus kateter], susireguliuokite liemeneéle, o kateterio Slangele iSveskite pro padaryta anga
iemenéléje.

Kompresinio dirzo naudojimo instrukcija =~~~ =~ ) o o
Kompresinis dirzas yra uzsegamas virs krutines, jis tvirtinamas kabliuky ir kllp%(tvmmlmas pagalba:
1. Pries uzsidédami dirzg, jsitikinkite, kad Amoena iSausta etiketé gali buti perskaitoma i$ priekio.
2. Dirzelio vidurj pritvirtinkite prie kabliuko ir kilﬁ)o_s uzsegimo, jsituto kompresinés liemeneles
nugareleje. Dirza tvirtinkite jsiuvo apatineje dalyje.
3. Dirzo galus, pro pazastis, atveskite i prieki.

4. Susekite dirzg virs krutinés. ) ) o ) o
5. Isitikinkite, kad kompresinis dirzas generuoja komfortabily, taciau juntamg spaudima. Jeigu jau-
ciate skausma ar kitg diskomfortg — atlaisvinkite dirza.

Laikymo satlggos ir ilgaamziSkumas

Gaminio maksimalus ,lentynos' laikas yra 36 ménesiai. Maksimalus naudojimo laikas — 6 ménesiai.
Maksimalus gaminio galiojimo laikas yra 42 ménesiai. Maksimalus naudojimo laikas yra 6 ménesiai,
taClau Sis terminas priklauso nuo tinkamo gaminio naudojimo; prieziuros instrukcijy laikymosi bel
teisingo uzsidéjimo/nusiémimo. Medicinines priemoneés galiojimo laikas nurodytas ant pakuotés —
ties smelio laikrodzio simboliu. Tinkamai naudojamas ir priziurimas kompresinis tekstilinis gaminys
savo e_fek.t%(vumq islaiko visg 6 ménesiy laikotarpj. Taciau, jeigu dél medicininés bukleés ar individualiy
gyvenimisky aplinkybiy, jusy kiino matmenys kei¢iasi — rekomenduojama atlikti naujus matavimus
1r reikalui esant gaminj pakeisti anksc¢iau nel 6 ménesiai.

Specialiosios instrukcijos
103 puslapis

Utilizavimo instrukcijos
53 Gaminj galima iSmesti kartu
éﬁ su buitinemis atliekomis.

Pareiga pranesti

Jeigu turite nusiskundimy dél gaminio, praSome susisiekti tiesiogiai su gaminio pardaveju. Gamin-
tojas ir atsakingos priezilros institucijos turi buti informuojamos tik esant reikSmingam incidentui,
kuris gali sukelti stipry sveikatos sutrikdyma ar mirti. ReikSmingi incidentai yra apibrézti ES Regla-
mento 2017/745 (MDR), 2 straipsnio, 65 pastraipoje.

Garantija B
Taikomas jstatymy numatytas garantinis jsipareigojimas.

Paslaugos, informacija

Turite klausimy? ) B L _ .
Jei taip, mielai jums patarsime — prasome susisiekti su Jusy Amoena pardavéju.
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Va multumim ca ati ales un produs de calitate de la Amoena Medizin-Orthopédie-Technik GmbH.
Din 1975, Amoena este sinonima cu produsele inovatoare si de inalta calitate pentru nevoile speciale
ale femeilor care au suferit o interventie chirurgicala la san.

Scopul urmarit/indicatie ) o ]

Grupul tinta: Femei dupé diverse interventii chirurgicale la san

Materialele textile de comlpresie sunt concepute pentru a mentine imobilizat si/sau stabilizat sanul
sau sanii operati in timpul fazei de vindecare.

Textile de compresie

+ pot sprijini vindecarea ranilor dupa o interventie chirurgicala la san.
+ pot stabiliza forma si functia sanului operat.

+ pot proteja tesutul cicatricial sensibil si pot reduce iritatiile.

+ pot minimiza riscul de edem postoperator.

+ pot reduce umflarea/durerea postoperatorie.

Contraindicatii/riscuri

Contraindicatii relative: In cazul urméatoarelor simptome clinice, este la latitudinea medicului dum-
neavoastra sa decida daca poate fi utilizat un textil de compresie:

+ Afectiuni ale pielii

+ Zona cicatricial foarte sensibila in zona chirurgicala

+ Radiodermatita

+ Alergie cunoscuta la materiale (dermatita de contact)

Daca exista rani deschise In zona de tratament, zona ranii trebuie acoperita mai intai cu un pansa-
ment sau bandaj adecvat inainte de aplicarea imbracamintei de compresie. Amoena nu poate accepta
nicio responsabilitate daca aceste contraindicatii nu sunt respectate.

Efectele secundare

In cazul In care se selecteaza o dimensiune gresita, aceasta poate duce la hipersensibilitate la presiune
localizata si la tulburéri ale fluxului sanguin si/sau limfatic. Exista o contraindicatie in cazul In care exis-
td o alergie cunoscuta la unul dintre componentele care pot intra in contact cu pielea. In cazuri rare, pot
aparea riscuri reziduale, cum ar fi reactiile alergice. Va rugam sa va adresati medicului dumneavoastra
dacd prezentati efecte secundare semnificative.

Instructiuni generale de ingrijire ) o ) ) ) }

+ Instructiunile de Ingrijire pot fi gasite pe eticheta de ingrijire a materialului textil de compresie.

. Ina&m_e1 de spalare, fixati fermoarele, Inchiderile cu carlig si bucld, inchiderile cu carlig si buclé si
nodurile.

+ Serecomanda ca materialul textil sa fie spalat intr-un sac de rufe. ) e
+ In cazul In care tesatura de compresie este spalata impreuna cu alte textile, se recomanda sa se
foloseasca culori similare sa fie spalate impreuna.

SUTIEN POSTOPERATOR

Compozitia materialului

Leyla ZIP-ST-LOW: Poliamida, bumbac, elastan
Sina HE-ST-MEDIUM: Poliamidg, elastan
Pamela ZIP-ST-HIGH: Poliamida, elastan

Pentru procentele de compozitie a materialelor, va rugam sa cititi eticheta de Ingrijire. Nu contine
latex, silicon si nichel.

Instructiuni de utilizare a textilelor de compresie fara cusaturi

Pentru a asigura un proces optim de vindecare, se recomanda o imobilizare si o stabilizare suficienta
a tesutului mamar tratat. Fixarea/stabilizarea optima a tesutului mamar operat este, de asemenea,
garantatad cu ajutorul marimilor duble si a cupele universale. Textilul de compresie din ambalajul
primar (nu este valabil pentru produs Leyla UW) este pregatit pentru utilizare clinicd directa in sala de
operatie si poate fi ajustat pentru a se potrivi pacientei direct dupa operatie de catre personalul instru-
it. In functie de indicatia medicala individuald a pacientei, sutienul de compresie fara cusaturi poate fi
combinat cu orice centura de compresie. Nu aplicati pe rani deschise.

Determinarea marimii corecte a sutienului

Circumferinta de sub bustul pacientei stand In picioare se determind cu ajutorul unei benzi de masu-
rare metrice standard. Folosind tabelul de mai jos, masurarea sub bust obfinuta poate fi alocata unei
marimi de sub bust. Tehnologia unica de fabricare fara cusaturi, poate oferi marimi universale ale
cupei si se adapteaza individual la marimea si forma sanului, de la cupa A - F.

a’f;i“’a'eas“b 58-67 | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
Mirimea 60/65 | 70/75 | 80/85 | 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Note speciale Textile de compresie fara cusatura

@ Nu utilizati daca ambalajul este deteriorat.
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SUTIENE POSTOPERATORII CU CONTINUT RIDICAT DE BUMBAC / CENTURA DE COMPRESIE

Compozitia materialului

Sarah SB: Bumbac, poliamidd, elastan

Centura de compresie anatomica / Centura de compresie: Poliamida, elastan, poliester, bumbac
Theraport: Poliamida, bumbac, elastan

Pentru procentul de compozitie a materialului, consultati eticheta de ingrijire
Nu contine latex, silicon si nichel.

Instructiuni de utilizare a sutienelor postoperatorii cu continut ridicat de bumbac

Determinarea marimii corecte a sutienului

Dimensiunile de sub si de deasupra bustului trebuie determinate cu ajutorul unei benzi de masurat, cu
pacienta in pozitie verticala. Masura de sub bust dé circumnferinta de sub bust, In timp ce masura de
deasu%ra bustului d& marimea cupei. In functie de indicatia medicalg, sutienul de compresie

poate fi combinat cu orice centura de compresie.

Instructiuni de utilizare a sutienului Theraport Sutien Postoperator

Sa-mi pun sutienul: ) o o )

Asezatl sutienul Ee corp astfel incat inchizatorul cu carlig si bucla sa fie in fata. Fixati inchizatorul cu
carlig si bucla sub piept. Cand este bine asezat, ridicati sutienul pe piept. Introduceti bratele in bretele
sitrageti-le in sus peste umeri.

Pentru a pregati sutienul pentru brahiterapie: ) ) ] ] )
Gasiti locatia de lesire a cateterului in materialul mai ferm al sutienului de sub brat si marcati-o pe

interior cu un stilou cu varf de pasla. Apoi, tdiati in material o mica deschidere de marimea cateterului.

Asigurati-va cd se afld deasupra benzii de sub bust. Dupa ce sonda a fost montata, puteti ajusta sutie-
nul si ghida capéatul cateterului prin deschiderea din sutien.

Instructiuni de utilizare a centurii de compresie

Centura de compresie se fixeaza cu ajutorul curelei cu carlig si bucla deasupra pieptului:

. Inaintedeao Fune, asigurati-va ca eticheta tesutd Amoena trebuie s poata fi citita din fata.

. Fixati mijlocul centurii cu ajutorul curelei cu carlig si buclg, incepand de la partea inferioara a
zonel cu carlig si bucla din spatele sutienului de compresie.

. Aduceti cele doua capete ale curelei in jurul partii din fata pe sub axila.

. Inchideti cureaua cu cérlig si buclé deasupra pieptului.

. Asigurati-va ca centura de compresie exercita o presiune confortabila si clar perceptibild. Daca
resimtitl durere sau orice alt disconfort, slabiti cureaua cu carlig si bucla

[S2=N(eN) N

Sfaturi de depozitare si durabilitate

Se aplicd un termen de valabilitate maxim de 36 de luni si o durata de utilizare de 6 luni. Durata
maxima de viatd este, prin urmare, limitata la 42 de luni. Capacitatea de depozitare a textilelor de
compresie este de 6 luni si depinde de manipularea corectd, cum ar fi respectarea instructiunilor de
ingrijire, Imbrédcarea si scoaterea produsului de compresie si de utilizarea produselor in mod normal.
Durata de viata utila a dispozitivului medical este indicatd de simbolul clepsidrei de pe ambalaj. Atunci
cand sunt tratate in mod corespunzétor, textilele de compresie isi pastreaza efectul medicinal pe in-
treaga perioada de 6 luni. In cazul in care dimensiunile corpului dumneavoastra se modifica - datorita
analizelor medicale si circumstantelor individuale de viatd, se recomanda o noud masurare si o noua
ajustare chiar inainte de expirarea perioadei de 6 luni.

Instructiuni speciale
Pagina 103

Instructiuni de eliminare

5 Eliminati produsele
éﬁ la deseurile menajere.

Obligatia de raportare B o o ) )

In cazul in care aveti reclamatii cu privire la produs, va rugam sa va adresati direct comerciantului cu

amanuntul de produse medicale. Este necesar doar sa notificati producatorul si autoritatea competen-
ta a statului membru in cazul oricarui incident grav care ar putea duce la o deteriorare semnificativa a
(sénét)éltii sau la deces.Incidente grave sunt definite la articolul 2 nr. 65 din Regulamentul (UE) 2017/745
MDR).

Garantie )
Se aplicd obligatia legald de garantie.

Informatii de service
Aveti intrebari? L ; L o )
In acest caz, vom fi bucurosi sa va sfatuim - va rugam sa va adresati distribuitorului Amoena.
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Bnarogapum By, ue u36paxTe KayecTBeH NPoAYKT oT Amoena Medizin-Orthopédie-Technik
GmbH. OT 1975 r. Amoena e CHMBOJI Ha MHOBaTHMBHY ¥ BUCOKOKQUeCTBEHM NMPOAYKTH 3a CIIeL-
AJTHUTe HYXKAY Ha )KeHU, IPeTbPIIeNIy oIepalius Ha I'bpANUTe.

IMpepHasHaYeHNe/MHAMKALMSA

LleneBa rpymna: XXeHu criefl pa3nuyHyU BUIOBE Ollepaliuy Ha I'bpANUTe

KoMrmipecuBHMTe ThKaHM Ca IpefHA3HaYeH [1a IOAABPXAT OllepMpaHaTa I'bpfa Uiy I'bpay He-
TIOABVKHY V/VTY CTAOUIIM3VPaHM 10 BpeMe Ha jieye6HaTa dasa.

KomMripecuBeH TeKCTUI

+ MOXe [ja ITOATIOMOr He 3apacTBaHeTO Ha PaHy CJle[] ollepalyus Ha I'bpAaTa.

+ MOXe fja cTabunuaupa bopmata 1 QyHKIIMSATA Ha ONlepupaHaTa I'epaa.

+ MOXe 1a 3alIMTHY YyBCTBUTEIHATA ThbKaH Ha 6eJlera 1 Jla HaMalu J[pasHeHeTo.
+ MOXe [ja CBefie 1O MYMHMMYM PUCKa OT CJIeJoIIepaTBeH OTOK.

+ MOXe [jJa HaMay cJie[IoNepaTUBHMS OTOK/60TIKa.

I[IpoTuBOIIOKa3aHUS/PUCKOBE

OTHOCHUTENTHY ITPOTUBOIIOKA3aHMs: B cityyai Ha ClieJHMUTE KIIMHUYHY CUMIITOMMY, Ce O6bPHETe Ce
KbM Balims ekyBalll jiekap [la pel Aany MoXe [la Ce M3TI0JI3BaTe KOMIIPECUBEH TEKCTUIT:

+ Ko>XXHU 3a60JIIBaHUS

+ MHOro 4yBCTBUTEJIEH 6GeJlel B 30HATA Ha OoIlepallusaTa

+ PaguomepMaTuT

+ V3BecTHa aneprust KbM MaTtepuars (KOHTAKTEH JJEPMATHUT)

AKXO B 30HAaTa Ha TPeTMUPAHE MMa OTKPUTM PaHY, paHaTa TPsI6Ba II'bPBO [a Ce IIOKpMe C IIOAXOAsILIa
TIpeBpPBb3Ka UIK OMHT, IIPeIY [1a ce ITOCTaBY KOMITPECUOHHOTO 06JIeKJI0. Amoena He MOXe J1a TIoeMe
HMKaKBa OTTOBOPHOCT, aKO Te3¥ IIPOTMBOIIOKA3aHMs He ca CIIa3eHM.

CTpaHU4YHY edeKTH

AKO e u36paH rpellleH pa3Mep, ToBa MOXe ia JOBeie [I0 JIOKau3upaHa CBPbXUYBCTBUTEIIHOCT KbM
HATUCK ¥ HapylLleHMs Ha KpbBHUSA W/UIY MMMOHMS ITOTOK. [IPOTMBOIIOKa3aHMe ChIeCTBYBa, aKo
¥Ma M3BEeCTHA areprus KbM eAyH OT KOMIIOHEHTUTE, KOMTO MOTaT [ia BIIsI3aT B KOHTAKT C KOXaTa.
B penky ciiyday Morart Jla Bb3HMKHAT OCTaTbYHM PUCKOBE KaTO arepruyHy peakumu. Mosis, ToBo-
peTe ¢ Balus nudeH jieKap, ako IIoJIy4YuTe 3HaUNTEIIHY HeXXeJlaHy peaKL .

O61IM MHCTPYKIIMM 3a IPydKa

+ VHCTPYKLMUTE 3a TIOAAPBXXKA MOTaT a 6bjaT HaMepPeHy Ha eTUKETA 3a MOAAPBXKA Ha KOMITpe-
CUBHUSA TEKCTMUIL.

. Hpenm IIpaHe 3aTBOpeTe IMIIa M 3aKoITHaJiKaTa, KaKTO ¥ KYKMYKNUTE M KallCUTe.

+ TIpernopbyBa ce TEKCTUITBT [la Ce TIepe B Top6a 3a MpaHe.

+ AKO KOMITPECUBHMSAT TEKCTUJI Ce TIepe C IPYTY TEKCTUITHM U3TEeNINs, TIPEITOPBYMTEITHO € a ce
TIepe C TOJO6HY 1ITBETOBE

CJIEOOIIEPATUBEH CYTHUEH

CbCTaB Ha MaTepuana

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: TTonuaMuz, IaMyk, eflacTal
Sina HE-ST-MEDIUM: [TonmmuaMuz, enacTaH

Pamela ZIP-ST-HIGH: [TonmmamMuz, enactaH

3a IpOLIeHTH OT ChbCTaBa Ha MaTepuaria, MoJis, [IpoYeTeTe eTUKeTa 3a IpuKa. bes rmaTekc, CUIIMKOH
Y HUKEeJL.

HWHCTPYKIIMY 32 M3IIONI3BaHe HA 6e3LIeBHY KOMIIPECHBHY THKAaHU

3a [1a ce ocurypm onTuMarsleH Mpoliec Ha 03ipaBsBaHe, € CUJTHO MIPeNOPbUYNTEIHO AOCTATHYHO
o6e3ABM>XBaHE ¥ CTabUIM3MpaHe Ha TpeTupaHaTa rpbjjHa TbKaH. KOMIIPeCUBHUSAT TEKCTUII B II'bp-
BUYHATA (He e BAIMIHO 3a IpoAykTa Leyla UW 45066) ortakoBKa e TIOATOTBEH 3a AUPEKTHA KITMHNUU-
Ha yroTpeba B OIlepallOHHaTa 3ajia ¥ MOXe [la Ce perynupa, 3a fia NacHe Ha MaljMeHTa, [UPeKTHO
crieq omepanusi, OT 06ydeH IepcoHarl. B 3aBMCUMOCT OT MHAMBUAYaTHNUTE MeAULIMHCKY TI0Ka3aHUsI
Ha nanyeHTa, 6e3LIeBHUSAT KOMIIPECMBEH CYTMEeH MOXKe [la ce KOMOMHMPA C BCeKM KOMIIPECUBEH
KoJ1aH. Mosist, He TIOCTaBSTe BbPXY OTBOPEHY PaHU.

OmnpepiensiHe Ha MPaBUIIHUS pa3Mep CyTHEH

O6mkonKaTa Ha nalyeHTa 1o I'bPAUTE B M3MIPaBEHO MOJIOXKEHNe Ce OPe/iesis C TOMOLITa Ha CTaH-
JlapTeH, MeTpUYeH, u3MepBaTeJleH CAaHTMMETBD. M3Momn3Baniky TabnulLiata no-fomy, u3MepBaHeTo
Ha moATrpbAHAaTa Bu 06uKoIKa, MOXe 1a B T03BOMIM 1a YyCTAaHOBUTE Balivs ToueH pa3Mep. YHUKaAII-
HaTa 6e3lIeBHA TEXHOJIOT S MOXe Jla OCUTYPY YHMBEPCAIIHY Pa3Mepy Ha YallKUTe U ce afjallTupa
VHOMBUAYATHO KbM pa3Mepa U dopmara Ha I'bpAuUTe, OT A fio F yauika.

HsmepBaHe Ha

noarpbaHaTa 58-67 68-77 78-87 88-97 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
obukona

Pasmep 60/65 70/75 80/85 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

Crennanuu 6enexxku BesureBeH TEKCTHUII C KoMIipecus

@ He m3mor3BanTe, ako OIakoBKaTa e IIoBpeeHa.
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CYTHEHH CJIE[ OITEPALIMH C BUCOKO CbAbPXXAHHUE HA ITAMYK / KOMITPECHUBEH KOJIAH

ChcTaB Ha MaTepuana

Sarah SB: [TaMyK, IIonuaMuz, elacTal

AHaToMMYeH KOMIIPECUBEH KOJIaH/KOMIIPECUBEH KOJIaH: [IONIMaMU/, eflacTaH, IIoJIMecTep, aMykK
Theraport: nonuaMug, naMyk, efacTaH

3a TIPOLIEHT OT CbCTaBa Ha MaTepuaisia BMXXTe eTUKeTa 3a I'pyuXXa
Bes naTexc, CUIIMKOH U HUKEJL.

HHCTPYKIIMYU 32 yn0'rpe6a Ha cyiefjollepaTUBHU CYTHEHM C BMCOKO CbABP)XXaHMe Ha IIaMYK

OmpepernsiHe Ha IIPAaBUIIHNUSA Pa3Mep CYyTHEH

Pa3MepuTe Ha MOATPBAHATA ¥ HAATPBAHATA O6MKOJIKA TPSI6BA [1a Ce OIIPEEIIAT C LIMBALIKY CaH-
TUMETBD, OKATO MALMEHTHT € B U3IIPABEHO IT0JIOXKeHMe, isMepBaHeTo Ha ITOArPbHaTa O6MKOJIKa
[aBa LIYPMHATA Ha MTOATPBAMETO, [OKATO M3MEPBAHETO Ha HAZGIOCTA laBa pasMepa Ha JallkaTa.

B 3aBUCUMOCT OT MEAULIVMHCKOTO IIOKa3aHye KOMITPECUBHUST CYTUMEH MOXe la ce KOMOUHMPA C
BCEKM KOMITPECUBEH KOJIaH.

Theraport Post Surgery Bra MHCTpyKIuyu 3a ynorpe6a

INocTaBsiHe HAa CyTHUeHa:

[TocTaBeTe CyTMEHA Ha TSJIOTO CU C BEJIKPO 3aKoIIyaBaHe Hallpes. 3aKoialTe BeJIKPOTO MOf I'bp-
nuTe cu. KoraTo e MpaBUJIHO ITOCTaBeH, 3aKoM4alTe cyTHeHa. [IITb3HeTe pblieTe CU B [Tpe3paMKUTe
¥ TY U3ObpIIaliTe Harope Iipe3 paMeHeTe CI.

3a fja MOATOTBMUTE CYyTHEHA 3a 6paxuUTepanus:

HaMepeTe MCTOTO Ha M3X0[ja Ha KaTeThpa B ITO-TBBPAMS MaTepyast Ha CyTHeHa IT0f pPbKaTa 1 TO
MapKupaiTe OT BbTPELIHATa CTPaHa C IIOMOLITa Ha GriymMacTep. Criefi TOBa M3PEXETe MaTbK OTBOP
C pasMepa Ha KaTeTbpa B MaTepuaa. YBepeTe ce, Ue e HaJ] KOJIaHa o7 I'bpanTe. Clief] KaTo KaTeTb-
DBT e TIOCTABEH, MOXETe [1a PerymupaTe CyTHUeHa U fia IIPOBpeTe Kpasi Ha KaTeTbpa IIpes 0TBOpa B
CyTUeHa.

HHCTPYKLMM 3a U3MOI3BaHe Ha KOMIIPECUBEH KOJNaH
KoMmpecBHMTe KOJIaHM Ce 3aKOITYaBaT C IIOMOLITAa Ha BEJIKPO HaJl T'bPINUTE:
1. TIpenu ma ro rocTaBUTe, YBEPETe Ce, Ye ThKaHUAT eTUKET Ha Amoena ce 4eTe OTIIPEeN.
2. 3aKperieTe cpefiaTa Ha KOjlaHa C BEJIKPOTO, KAaTO 3allOYHeTe OT [JOJTHATA YacT Ha 06/1acTTa KbM
3a/jHaTa YacT Ha KOMIIPDECUBHYS CYTHEH.
3. [IpeMecTeTe JBaTa Kpasi Ha KOJIaHa OTIIPEN U [10]] MULIHULIATE.
4. 3akomyanTe HaZl I'bPOUTE.

5. YBeperTe ce, Ue KOMIIPECUBHUAT KOJAaH YIIPAXXHABA YOO6eH U KOM(OPTeH HATUCK. AKO ITOUYB-
cTBaTe 60JIKa WM APYT AUCKOMGOPT, pasxiiabeTe.

CBHBeTH 3a CbXpaHeHue ¥ FTOJHOCT

TIpurara ce MakcyMaJleH CPOK Ha TOJHOCT OT 36 Mecella U IPOL'bIIXXKUTEITHOCT Ha yIIoTpeba OT 6
Mecella. MakcuMariHaTa IPOLbIIKMUTETHOCT Ha XXMBOT CJIE[OBATEIIHO e OIPaHMY€eHa 10 42 Mecella.
CbXpaHEeHMeTO Ha KOMITPECUBHMS TEKCTUII € 6 Mecella M 3aBUCH OT IIPaBUJIHOTO 60paBeHe, KaTo Ha-
MIpUMep CIla3BaHe Ha MHCTPYKLIMUTE 3a TPUXKA, 06TIMUaHe U ChONnIane (VI ,067IMIaHe U ChOTIN-
JaHe Ha KOMIIPECUBHMS IIPOJYKT') M yIIoTpebaTa Ha IPOAYKTUTe. [[pernopbunTeNIHaTa yIIoTpe6a
Ha MeAULIMHCKOTO M3JerIe e I0Ka3aH CbC CUMBOJIA [ISIChYeH YaCOBHMK BBbPXY OMaKoBKaTa. [1pu
TIpaBUJIHO TPeTMpaHe, KOMIIPECUBHUSAT TEKCTUII 3alla3Ba JieueCHMs cu eDeKT IIpes LeNust TePUOL
oT 6 Mecelja. AKO TeJleCHUTe By pa3Mepy ca ce TPOMEHUIIY, IIopafu BalleTo MegMULIMHCKO NledeHne
Y Tepaluy Uiy Iopagy MHAMBUYAIIHY XUTENCKY O6CTOSITETICTRA, € IIPEIIOPbUMNTEITHO HOBO 13-
MepBaHe 1 HOBO IIPUCITOCO6sIBaHe, JOPY NTpeAy U3THUUaHeTO Ha 6-MeCeUHUs ITePUOL

CrelMayiH¥ MHCTPYKIUYN
CrpaHuta 103

HHCTPYKUMM 32 USXBBPIISHE

Qj V3xBbpIieTe IPOAYKTUTE

) B 6UTOBUTE OTTIABLIN.

3agpIDKeHue 3a foKIafBaHe
AKO ¥MaTe HIKaKBM OTIaKBAHMUSA OTHOCHO IIPOMTYKTA, MOJISI, CBbPXKETe Ce IMPEKTHO ¢ Balims Meu-
LVHCKM THProBell.

TapaHnusa
[puara ce 3aKOHOBOTO F'apaHIIMOHHO 3abJXKEHMe Ha CbOTBETHATA [IbpXKaBa.

CepBu3Ha MHGOpMaNUsT

ViMate 1111 BbIIpOCU?

AKo e Taka, Lle ce pafjBaMe fia By rmocbBeTBaMe — MOJIs, CBbPXKeTe ce ¢ Baliusi ThbproBCKM MpeficTa-
BUTeJI Ha Amoena.
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Briarofjapum Bac, YTO CAEJNaJIN Bb160p B IT0Ib3y KaueCTBEHHOI'0 IIPOAYKTA OT KOMIIaHuyM Amoena
Medizin-Orthopéadie-Technik GmbH. C 1975 rofja xoMnaHust Amoena IPOM3BOAUT WHHOBAIMOHHbIE M
BBICOKOKAUeCTBEHHbIE IIPOAYKTHI AJISI 0CO6BIX MOTPE6HOCTEN KEeHUIMH, TePeHEeCLINX ONepalio Ha
rpyau.

HasHaueHue/TIoKka3aHue

LleneBas rpyrina; >XeHIIWHbI, TIePEHECIINE PAsIIMYHblE OTIEPAITUY Ha MOJIOYHOM XeJlese
KoMIIpeccroHHbBIe TEKCTUITbHBIE M3MeNis TpeAHa3HAUEHb 711 O6eCTIedeHsT HEITOABMYKHOCTH 1 (M)
CTA6MITM3ALINM TIPOOIIEPYPOBAHHON MOJIOYHOM YKeJIe3bl I MOJIOUHBIX YKeJIe3 B [TePMOL] 3aXKMBIIEHN.

KOMHpeCCVIOHHble TEKCTUJIbHBE U3[eNusI
MOT'YT COLIEICTBOBATD 3aKMBJIEHMIO PAH TI0CIIE OIIEPaIli HAa MOJIOYHO XKeTIe3e;
*  MOTI'YT CTabMIN3MpoBaTh GopMy U GYHKIINIO ITPOOIIEPMPOBAHHON MOJIOYHO XKeJIe3b
* MOT'YT 3aLUTUTD YyBCTBUTENIbHYIO PYOLIOBYIO TKaHb ¥ YMEHbBIIATD Pas3fpakeHue;
*  MOT'YT CBECTM K MMHMMYMY PUCK ITOCIIEONIEPALIMOHHOTO OTEKE;
*  MOTYT YMEHBLINTD IT0CIIE0TIEPAIIYIOHHEL OTEK/60TIb.

TIpOTHBONOKa3aHMSA/PUCKH

OTHOCKTeIIbHBIE [TPOTMBOIIOKA3aHNs. B CiTydae MOsIBIIEHNST CIIeAYIOLMX KITMHUYECKIX CYMITTOMOB Bpa4
TOTDKEH IIPYHSATD PeLIeHye, MOXHO JIY MCIIONIb30BaTh KOMITPECCUOHHBIE TeKCTUIIbHBIE U3LETNS:

+  3a60J1€BaHUSI KOX;

*  O4YEeHb YYBCTBUTEJIbHAS 06JIaCThb Py6lia B OIIEPALIMOHHON 30HE;

*  paAMonepMaTHuT;

*  M3BeCTHas aJUIeprus Ha MaTepyart (KOHTAaKTHBIA JePMaTHT).

Tpyt HAJTMYUY OTKPBITBIX PaH B 30HE 06pabOTKy 0671aCTh paHbl CHadasIa OJDKHA 6bITh TPUKPbITa COOT-
BETCTBYIOLIEN PAHEBOM HAKJIA/IKOM UITM MTOBS3KOA, IIOCTIE Yero MOXKHO HaZleTh KOMITPECCUOHHYIO OfEXTY.
[py HeCOBIIOAEeHMY faHHbBIX IIPOTUBOIIOKA3aHM KOMITaHMsT Amoena He HeCeT OTBETCTBEHHOCTH 3a
TIOCTIEfICTBYUSL.

TMo6ouHble apdexTH
[Tpy BbIGOPe HEIPaBUIIBHOIO pasMepa BO3SMOXXHA Ype3MepHast YYBCTBUTEIIBHOCTb B MeCTe JIOKAJIbHOTO
DaBJIEHMS Y HapyLIeHMsT KPOBOTOKA M (UI1H) TMM(ATIIECKOTr0 OTTOKA. B peKUX CITydastx MOT'YT BO3HMK-

HYTb aJJIeEPrnYeCKMe peaKInn. HpOTI/IBOHOKa3aHI/Ie CYLIECTBYET IIpK aJJIEPT UM Ha OOMH 13 KOMITIOHEHTOB,

KOTOPBI/ MOXET COTTPUKACATBCS C KOKEN. B pe[IKMX CIy4asx BOSMOXHBL [T060UHBIE PeaKLny, TaKye
Kak anyieprudeckue. [TIoXXanyncTa, COOGLINTE 06 STOM Bpady, ECIN Y BaC BO3HMKITY CUMITTOMBL UJTV BbL
3aMEeTUIM KaKye-Tnbo HeXXeraTeNlbHble T060YHble 9QdEKThL

Oﬁume MHCTPYKIMM II0 YXORY
WHCTPYKLIMM T10 YXOfy IPMBOATCS Ha STUKETKE KOMIIPECCUMOHHOTO TeKCTMITBHOTO M3[IeIHsL.

+ Tlepef; CTUPKOJL 3aCTETHUTE MOJIHMIO, 3aCTEXKY-KPIOUOK U TIETIIN, & TAKXKE KPIOUKM U TTIa3KN.

+ PeKOMEHJIyeTCst CTUDATb TEKCTUITbHO® U3ZeTiie B CYMKE [IJIsl GETTbs.

+ [lpy CTMPKE C OPYTMMY TEKCTUIIBHBIMY U3[IENUAMY PEKOMEHTYETCS CTHPATh KOMITPECCHOHHOE TeK-
CTUJIBHOE M3TeNIIeE C TEKCTUIIBHBIMY U3IETMSIMU TaKOT0 XKe I[[BETA.

TTIOCJIEOITIEPALIMOHHBIN BIOCTTAJIBTEP

CocTaB MaTepuana

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: TTonuaMmuf, XJI0IIOK, 971aCTaH
Sina HE-ST-MEDIUM: [TonuaMu, sracTaH

Pamela ZIP-ST-HIGH: ITonmamMu[i, srtactad

Cm. TIPOLIEHTHDbIE 3HAYEeHMA MaTePMAJIOB, BXOOAAILIMX B COCTaB U3eJINs, B ITaMATKeE I10 YXOOy
He copiep>xuT raTekca, CUIIMKOHA ¥ HUKEJIS.

HHCTPYKIMM 110 MCIIONIb30BaHMIO 6€CLIOBHBIX KOMIIPECCHOHHBIX TEKCTUIBHBIX U3JENni

L7151 obecriede s ONITUMAJIBHOTO IIPOLIECCa 3aXXMBIIEHNM ST KpaliHe pEKOMEH/TYETCSI [JOCTATOUHAsI MMMO-
6UIIM3ALVST ¥ CTAbMITM3ALIMS [TPOOTIEPMPOBAHHBIX TKAHE) MOJIOUHO Xerte3bl ONTUMaIbHY0 QrKcaInio/
CTabMIM3alNI0 IIPOOTIEPMPOBAHHOM TKaHY MOJIOUHOM XKeJle3bl TAK>XKe FapaHTMPYIOT ABOVHbBlE pa3Mephbl

Y YHUBEPCAJIbHBIE YaLIKY. [IepBUYHOI YIIAKOBKE FOTOBO AJIsk HETIOCPEICTBEHHOTO (HE IeICTBUTENIBHO
11st craTby Leyla UW) KITMHMYECKOT 0 MCIIONIb30BaHMs B OIIepPall¥OHHOW; 8 0O6Y4YeHHbli1 [IeEPCOHAT MOXET
OTPerynMpoBaThb ero IOf Mal{eHTa HeIIOCPe/ICTBEHHO II0CIIEe OIlepaliyi. B 3aBMCUMOCTY OT MEUIIVHCKUX
TI0Ka3aHU MTalyeHTa, 6eCLIOBHBL KOMITPECCUOHHBI GIOCTTaIbTED MOXKHO COUETATH C JIHOGBIM KOMITPEC-
CUOHHBIM I105ICOM. He HAaHOCUTe Ha OTKPBITHIE PAHBL.

OmnpeperneHne NPaBUIBHOrO pasMepa 610cTransrepa

O6xBaT IOJ] IPYAIbIO Y MTAlMeHTa OIIPeeNIIeTCs B ITOJIOXKEHNY CTOSI C IIOMOILBIO CTAHAAPTHOM CAaHTH-
METPOBOM 3MEPUTEIIBHO JIEHTBL VICIIONB3Ysi IIPUBEEHHYIO HIDKE TabIIMLy, [IOJTyYeHHOe M3MepeHe
T107] TPYZABIO MOXKHO COOTHECTH C Pa3MepOoM 610CTa. YHUKAJIbHAS TEXHOJIOT MsI 6ECLLIOBHOTO TPMUKOTaXKa
TI03BOJISIET MCIIONIB30BATh YHUBEPCAIbHELE YallIKY ¥ UHAVMBULYAIIBHO IIOLCTPayBaeTCs o] pasMep 1
dopmy rpyau, oT Ao F.

H3mMepeHue nmog _ _ _ _ _ _ _ _
p——— 58-67 68-77 78-87 88—-97 | 98-107 | 108-117 | 118127 | 128-137
Pasmep 60/65 70/75 80/85 90/95 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135
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Oco6ble npuMedYaHus K 6eCLIOBHBIM KOMIIPECCMOHHBIM TEKCTUJIBHBIM U3 ETINAM

@ He ucrionb3oBaTh, eciiy yIiakoBKa ITOBpeXX/ieHa

TIOCJIEOIIEPALIMOHHBIE BIOCTTAJIETEPBI C BBICOKMM COOEPXKAHHUEM XJIOIIKA /
COMPRESSION BELT

CocTaB MaTepuana

Sarah SB: XJI0IIOK, TToIMaMu]], 971acTal

Compression Belt / Anatomical Compression Belt: [Tonyamu]i, anacTaH, IOJIMSCTep, XJIOIOK
Theraport: [ToramMuz, XITOTIOK, 971acTaH

CM. [IPOLIEHTHbBle 3HAUEeHM ST MaTepUasioB, BXOAALIUX B COCTaB U3[eJINs, B [IaMsATKe I10 YXOAY
He comep>xuT naTekca, CUIIMKOHA Y HUKETIS.

HHCTPYKHHH II0 MCITOJIB30BaHM10 KOMIIPECCMOHHBIX TEKCTUIIPHBIX usnermﬁ

OmpeziesieHue MPaBUIIBHOrO pa3Mepa 6locTransrepa

Pa3Mepebl 07 TPYIbIO 1 TI0 TPYAY CIIEYET ONPeIENATh C TTIOMOLIbIO M3MEPUTENTHLHON JIEHTHI, PACTIONIOXUB
TalMeHTa B IIOJIOXKeHMe CTOsI. PagMep IMof] IPYAbIO YKA3blBaeT LIMPYUHY IPYAHONM KIIETKY 10 TPYLBLO, &
pasMep II0 rpyau — 06beM dariek. CM. TabJIUIly pasMepOB B KATasiore IpoAyKLUY, YUTO6b! BEI6PATD IIpa-
BUJIBHBIN pasMep. B 3aBUCUMOCTY OT MEMUIIMHCKOTO ITOKa3aHYsE KOMITPECCUOHHBIN GIOCTTalTbTep MOXHO
KOMOMHMPOBATb C JO6BIM KOMIIPECCHOHHBIM ITosicoM. CM. Tabmuily pa3MepOB Ha BHyTPeHHEN CTOPOHE
YIIAKOBKY, UTO6b! BEI6PATh IPABMIIBHBIN Pa3Mep II0CTIe0IepalMOHHOro 610cTranbTepa Theraport.

HHCTPYKLMS N0 MCIIONB30BaHMIO IIOCIIeoepalMoHHoro 61ocTransrepa Theraport

Kak cnegyeT HagieBaTh 610CTranbTep:

O6epHUTe 6IOCTTaNIbTep BOKPYT Tejla 3aCTeXKOM-IUITYYKO BIIepe]]. 3aCTerHUTE 3aCTEXKY-TIUITYUKY 110
rpyabto. Korpa 6tocTransTep 6yAeT paBUIIbHO PACIIONOXKeH, pacKaTalTe 6loCTranbTep BBEPX 0 TPYAN.
[IpomeHbTe PyKy B 6peTeny M HAaTSIHWUTe 6peTeri Ha IIeYN.

ToxroToBka 6locTranbrepa K 6paxmurepanuu:

Hangute MecTo IJIst BBIXO[A KaTeTepa B TOM YacTy GIOCTTaIbTepa 10 MBILIKOM, Tle MaTepuart 6oriee
TIJIOTHBLN, ¥ GJIOMAacTePOM OTMETBTe STO MECTO C BHYTPEHHE CTOPOHBL 610CTrasibTepa. 3aTeM IIPOpeXb-
Te B MaTepuasie He60mbIIOe OTBEPCTHE, COOTBETCTBYIOLIEE 10 PadMepy KateTepy. Y6eAuTeCh, YTO OHO
HaXOMUTCS BhlllIe TIOATPYIHOTO Mosica. [10Ce yCTaHOBKY KaTeTepa Bbl MOXXETe TIOMTPaBUThb GIOCTTaIIbTED U
BBIBECTY KOHEL] KaTeTepa Yepes3 OTBEPCTHME B OIOCTTaIbTepe.

HHCTPYKIHUS 10 UCIIONB30BaHMIO0 KOMIIPECCHOHHOTIO ITosica

KoMrpeccroHHBIe 1TosICa 3aCTETMBAOTCS C TOMOLIBIO 3aCTEXKU-TIUITYIKY HaZl TPYIbIO:

1. Tlepen HameBaHMEM YOEOUTECD, UTO YYACTOK C JIMITYUKOM Ha KOHITe T10sICa HaXOMUTCS B IIPABOY PyKe
(brmc - B meBot). JloroTuit Amoena J0MKeH UNTATbCsI CIIEPEA.

2. 3aduKCcUpyNTe CepeANHY II0sICa C TTOMOLIBIO TIUITYYKY, HauMHAasI C HYDKHeN YaCTY 3aCTEXKY B 3a/JHEN
YaCTM KOMIIPECCUOHHOTO GIOCTTaTbTepa.

3. TlogBeaunTe Ba KOHLIA [10siCa CIIEPen M T10L TIOAMBILIKA.

4. 3acTerHUTe IUITYYKY HaJl TPYIbIO.

5. Y6emuTech, YTO KOMITPECCUOHHBIN TT0SIC OKa3blBaeT KOMGOOPTHOE Y XOPOLIO OLTYTUMOE IaBIIEHNE.
Ecrny Bbl UCIIBITBIBAETE 6OTIb MIIM JTI060M APYTOM AVCKOMOOPT, OCTIabbTe 3aCTEXKY.

PeKoMeHAaIH IT0 XPAaHEHMIO ¥ CPOKY TOJHOCTH

[le7icTBYeT MakCUMaJIbHBI CPOK TONHOCTY 36 MeCSLIEB U IIPOLOIKMUTENIbHOCTD MCIIONIb30BaHM A

6 Mecs1eB. TakM 06pasoM, MaKCUMaITbHELL CPOK CITY>K6bL OrpaHMYeH 42 MecAljaMi. MaKcyMaTbHbli
CPOK XpaHeHMsI COCTaBIsIeT 36 MecsiLieB. [IpOjOIDKUTENTBHOCTD UCIIONTb30BaHMSI KOMITPECCYOHHOTO TEK-
CTUIISI COCTABIISIET 6 MECSILIEB U 3aBUCUT OT NPABMUIIBHOTO O6PALIEHNS, & UMEHHO: COBTIIONEHNS MHCTPYK-
L1 110 YXOMY, HaJIeBaHMsI ¥ CHATYSI (W1 'OfieBaHMsl M CHSITUS KOMITDECCUOHHOTO U3eNNMs") 4 UCTIONb-
30BaHMA UBTENMI B O6BIYHOM O6BEMe. [Tpy TPaBUIIbHOM YXOfie KOMIIPECCYOHHBIV TEKCTUIIb COXPAHSET
CBOe JIeue6HOe [IeVICTBIE B TedeHMe 6 MecsiLieB. ECu pasMepkl Balllero Tejla M3MEHSITCS - B CBSI3Y C
MeAMULVHCKAMY aHaIIM3aMy Y HAVBUAYAJIbHBIMY XX3HEHHBIMY O6CTOSITENIBCTBaMY, - PEKOMEHYETCS
IIPOBECTH HOBOE M3MEPEHME ¥ HOBYIO IIPUMEPKY ellie 10 UCTeUEHM ST 6-MeCSIHOr0 CPOKa.

CrenyanbHble yKa3aHUSA
CrpaHutie 103

HHCTPYKLUMY II0 YTUIN3ALUA

o
q‘ﬁ yTVIHVISVIpOBaTb C

W 6BITOBBIMM OTXOIAMMA.

06513aTeNBCTEO M0 YBEJOMIIEHNIO COOTBETCTBYIOLINX OPraHOB

C mo6BIMY XKarI06aMM B OTHOLLIEHUM TTPOYKTa O6pallaiiTeCh HEIIOCPEICTBEHHO K CBOEMY MEAUIIMHCKO-
MY TOPrOBOMY IIpefiCTaBUTe0. O6pallieH1e K IIPOM3BOSUTEIIO ¥ COOTBETCTBYIOLIYM FOCYAapCTBEHHBIM
KOMIIETeHTHEIM OPTaHy3alyisiM HEOGXONMMO TOJIBKO B CITyYae CePhe3HbIX MHINIEHTOB, KOTOPblE MOTYT
MIPMBECTH K 3HAYMUTEITBHOMY YXYILIEHMIO 3[0POBbSI UITU K CMepTU. Cepbe3Hble MHIIMIEHTHL OITpe/jesIeHbl
B cTaThbe 2 N2 65 PerntamenTa (EC) 2017/745 (MDR).

TapanTus
[IeMCTBYIOT 06513aTeIbCTBA I10 ITPeAOCTaBIeHNIO 3aKOHOAATeIIbHO IPeJyCMOTPEHHOM TapaHTUN.

HHbopMarus 06 o6CITy>KMBaHUM
EcTb BOIIPOCHI?
TToXaIyycTa, CBSXXUTECH C BaLIMM CIIeLan3yPOBaHHbIM [MIIEPOM MIIM AUCTPUEBIOTOPOM Amoena.
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Zag suxup,wtoﬁga TIOU ETIAEEATE £Va TIOL0TIKO TIPOLGV and ™V Amoena Iatpukr)- OpBonaduxr)- .
Texvo Aoyia GmbH. To 6vopa Amoena ivat GUVUPAGHEVO arod To 1975 pe Kavotopa Kat VPnAng roomrag
TPOIOVTa Y1a TIG 161aiTEPEG AVAYKES TWV YUVALKWY MOV £X0UV UNOBANBEL o€ Xe1poupywkn enéppaoc)
pactov.

TpopAenopewvm xprion / Evéerén

Ta roteg yuvaikeg npoopiZetat Tuvalkes HeTd arnod XEPoupyIKes ENERBACELS HAOTOL SlAQOPWY TUMWY

Ta mpoidvTa anoKaTacTaong AoKNOTG TECTG lvat OXESIAOPEVA WOTE va SlatnPoUV aKIvnTo 1Y/ Kal 0Tabepo-
TIOUHEVO TOV HAO0TO 1) TOUG HAoTOUG Mo £xouv LToBANBet oe emepBaon

KATa TN Aot EMOVAWONG.

Ta mpoiovta anokatdotaong doknong rieong:

+ UMOPOUV VA TPOCYEPOLV UIOOTIPLEN KATA TNV EMOVAWON TWV XEPOUPYIKWY TORWV LETA Ao XEPOUPYIKT
€MePPAoT paoTou.
unppén')v Va 0TABEPOTIO|O0UV TO OXTILA KAl TN AEITOUPYLa TOU A0TOV oL €XeL UMORANBET OE XEPOUPYIKT
enépBaon.
HMOPOUV Va IPOCTATEVOOUV TOV UaioBNnTO OUAWSN 10TO Kal va HEWOOLV TOV EPEBIONO.
HMOPOUV Va EAAXIGTOTIOW|C0UV TOV KIVOUVO HETEYXEPNTIKOU 0101 IATOG.
HUMOPOUV VA HEWOOLV TO HETEYXELPNTIKO 0ldNua/mdvo.

Avtevbeigerg/Kivouvol
ZXeTIKEG avTeVOelfelq: 2y MepinTwon TwV MAPaKATW KANVIKWY CURMTWHATWY, 0 YIATpog oag elvat autog
oV Ba anoPacicel av Propet va xpnowonomBel va mpoiov anoKaTtaoTaong AoKTONG THEOTG:

AEPHATIKEG A0BEVELEQ

TToAU gvaioBNToC OUAWSNG 10TOG OTO ONUELD TTOU TTPAYIATONOWBNKE 1) EMERRAOT

AxTivikn depuanitida

I'vwom) aMepyla oe cuotatko (Seppatitida €€ enapng)
AV UNEpXouV AVoIXTA TPAUHIATA 0NV MEPLOXT| TIOU XPELALOVTAL YPOVTISA, N TIEPLOXT) TOU TPAVHATOG MPETEL
TPWTA va KAAVPOeT 1€ £va KATAANAO emifepa TpavaTog 1y e Evav emideoo npw popebel To Evdupa
ovurteong. H Amoena dev prnopel va BewpnBet urevBuvn yia ) pn CUPHOPEWON e AUTEG TG avTevoeiEelg.

TMapevepyele:

Av emeyet )\geoc neyeBog, umopet va rpoxAnBet urtepgualoBnoia aro v TorKT ieon Kat Slatapaxeg o
por) Tou atpatog 1j/ Kat o )\swgu«'] por). Arotehel avTevoelEn, av undpxel yvwot aAAepyia oe Kamoto and

TA OUOTATIKG, TIOU Propel va €pBouv o€ enagr Be To SEPHA. 2 OTIAVIEG TIEPUTTWOELS, O KIVOUVOG va ERgavt-
OTOUV AAEPYIKEG aVTIOPACELG EEaKOAOUBET va utdpXxel. [Tapakalelobe va eVNEPWOETE TOV 1ATPO 0AG EAV

EPPAVIOETE CUNTTWHATA 1) TTAPATNPNOETE AANEG AVETUBUUNTEG NAPEVEPYELEG.

Tevikég obnyieg ppovridag .
Oa Bpeite TG 00Nyleg PPOVTIOAG 0T OXETIKT) ETKETA PPOVTIOAG TOU TIPOIOVTOG AMOKATACTACNG AOKNONG
mieong.

[Tpwv artd To MAVOLHO, KAEIOTE TO pepPovdp, TIG Tavieg BEAKPO Kal Ta YavTLAaKia.

+ ZUVIoTATaln MAUoT Tou MPoidvTog oe 6ixTu mAuvTnplou.
Av MAUVETE TO TIPOLOV AnoKatdotaong Aoknong rieong padi e aAAa polxa, cuVioTATaL va MAVBET pe
TAPOUOLA XPWHATA.

METETXEIPITIKOX XTHOOAEXMOZ

Tuotaon

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: TToAvapiéio, BapBaxy, eAaoTtavn
Sina HE-ST-MEDIUM: TTohuapidio, eAaotavn

Pamela ZIP-ST-HIGH: [ToAuapiilo, ehaotdavn

Ia Ta Too00Td NG OUVBEONG TOU UAIKOV, AVATPELTE 0NV ETIKETA e TG 0dnyleg ppovTidag.
Kwplg AaTEE, OMKOVN Kal VIKEALO.

0bnyieg Xpriong MPoIdVIWY ANOKATAGTACTG AOKNONG THEOTG XWPIG papé

H €MapKNG AKIVNTOMOINOT KAl 0TABEPOMOINGT) TOU XEPOUPYTEVOU 1GTOV TOU HACTOU TPOAYEL T BEATIO
dadikaota emovAwong. H dplot otabepdtnta Tou HacTtov e§ac@aiidetal emiong e Simhd peyeon xat Stebvny
cup 08odecov. O 0TNBOOECHOG AMOKATACTAONG AOKNONG THEONG GTNV ECWTEPLKT| GUOKELaota (5ev 10xVeL
Y1 to dpBpo Leyla UW) Tou eival ETOI0G yla AUECT) XPT|OT OTO XEPOUPYELD KAl UMOPEl va POCapHRoCTEL and
EKTIALOEVIIEVO TIPOCWITIKO WOTE VA TOMOBETNBel 0TV A0BeVT) AECWS PETA TN XEPOVPYIKT| eNMEPPao). Avd-
Aoya J1e TNV LaTPIKY) VOELEN, 0 0TNBASe00G cupieons xwpls pageg pnopel va ouvduaoTel jie onoadrnote
Zwvn ouprieong. IapakaAeloTe va Inv To TOTOBETIOETE OE AVOIXTEG MATVEG.

IIpoa610p1o110G WG TOV PEYEBOUG 0TNBOSEGHOV

H r[epipargoc KATW P€POLG 0TrBOUG TNG AcBEVOUG 0 OPBLA BEOT) TTPOCGOI0PIZETAL XPNOOTOWWVTAG [l ATTAT)
epmnopkd Stabeoun petpotawvia. To péyeBog KATW PEPOUS GTHBOUC IOV PETPNBNKE UMOopet va avTIoTOXL-
oTel o eva PEyeBog KATW PEPOUG 0TI BOUG XPTOWLOMOWWVTAG ToV Tvaxad. H 1ovadikr) TexvoAoyla KUKNKNG
TAEENG XWPLG PAQPT) EMTPEMEL TA KABOAIKA NEYEBN BNKWYV MOV ayKANG{ouV To 0THE0G Kal TPooapudleTal
£EXWPLOTA OTO PEYEBOC KAl 0TO OXNIA TOU 0TNBOVG amd To péyedog OKNG A - F.

Métpnon _ _ _ _ _ _ - -
unoBaBpIoNG 58-67 6877 78-87 88-97 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
MéyeBog 60/65 70/75 80/85 90/95 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

E181KEG EMONPAVOELS Y1a TOUG 6TNB08E0110UG AOKTONG THECTIG XWPIG PAPES

@ MV XpNOULOMOLELTE TO TIPOIGY, AV 1) CUCKELAGCTA EIVAl KATEGTPAPUEVT).
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METETXEIPITIKOX S THOOAEEZMOZ ME YWHAH ITEPIEKTIKOTHTA XE BAMBAKI /
COMPRESSION BELT

Tvotaon

Sarah SB: Bappdx, moAvapidio, ehaotdvn

Compression Belt / Anatomical Compression Belt: [ToAvapidio, eAaotévn, MOAVESTEPAG, BapBAKL
Theraport: TToAvauidio, BapBaxy, eEAacTtdvn

Ta Ta 10000Td TG, 0VVBEONC TOU UMKOU, AVATPEETE 0NV ETIKETA He TG 00nyleg gpovTidag.
Xwplg AATEE, OIAKOVT KAl VIKEALO.

0dnyieg xp1iong 6TNB0SECHWY ANOKATACTACTIG ACKNONG THEONG

TIpoodiopiopds cwotol peyéBoug omBodecov )
O1 S100TACEIG MEPIPENELAG KATW KA TIAVW ATto To 0TNBOG MPEMEL va poodloptZovTal ie ne¢oupa oe opdla

0TaoN ™G aoBevoUe. H HETPNON TG MEPLPEPELAG KATW AMO T 010G Sivel To MAATOG Tou 0TNBOSETHOU, EVW
T HETPNON TNG MEPIPEPEINC MAVW ATIO TO 0TNO0G SiVeL TO 1€yeBog TOL CUP TOU OTNBOOECHOU. AVATPEETE GTOV

TVAKA UTTOAOYIOHOL HEYEBOUG OTOV KATAAOYO MPOTOVTWY Yla TO WO T 1EYeB0g. Avahoyd Le TIG Lrodei€elg
TOU Y1aTPOV, 0 0TNBOOECHOG ACKNONG TiieoNC pnopel va cuvduaoTel e onoladnmoTe {wvn AoKNnong rieong.

AvVATPEETE OTOV MIVAKA UTTOAOYIOHOU PEYEBOUG OTO E0WTEPIKO TNG CUOKELAGIAG YA TO CWOTO 1EYEBOG TOU

HETEYXEPNTIKOU 0TNBdSecHov Theraport.

0dnyieg xpriong Tov PETEYXEPNTIKOV 61N O6Seoov Theraport

TTwe va PopEoeTe Tov 0TNB6SECHO: ) ) ) ) )
TOMOBETNOTE TO GOUTIEV YUPW QMO TO GWHA Gag Jie TO KOUPMWHA AYKIOTPOU Kal BpGX0U GTPAUPEVO MPOG Ta

enunpog. KAeloTe To KOUUMWHA HE ayKioTpt Kal Bpdxo KATW aro o 0Bog oag. Otav €xel TonobemBel owoTd
07T BE0n Tov, aveBACTE TOV 0TNBOSECHO MAVW AMd To 0BG 0ag. [TepacTe TOUG Bpaxioves oag NEGa arod TG

TPAVTEG KAl TPAPRNETE TIG MAVW Ao TOUG WHOUE 0AG.

TIwg va MPOoETOACETE TOV 000800 Yia BpaxuBepaneia:

Bpette ) B€on ££660U TOU KABETHPA OTO O 0TABEPO VAIKO TOL 0TNOGSECHI0U KATW Ao TOV Bpaxiova Kat

ONUAdEWTE TO 0NV, ECWTEPIKT) TAEUPA e HOPKASOPO. 2TT) CUVEXEWD KOYTE EVA HIKPO GVOLYHa OTO UAIKO OTO

HEYEBOG Tou KaBeTrpa. BeBawbelte 6TL To Avorya BpiokeTal mdvw arod T {wvn KATw ano To 01806 AQov

TonoBemBel 0 KABETPAG, UMOPEITE VA TIPOCAPHIOCETE TOV 0TNBOSECIO KAl VA KABOONYNOETE TO AKPO TOU

KaBETPa WOTE va BYEL €W Ao TO Gvotypa 0Tov 0TNBoSECHO.

0bnyieg xpriong {wvng isong , , , ) . . ,

Ot {wveg Tileong 0TePEWVOVTAL e T BorBEL KOUUTIWHATOG TUTIOU BEAKQO MAVW ATTO TO 060G

1. TIpw To popeaETEe, BeBaiwbelte OGTLT TEPLOXT) TOU KOUUIWUATOG TUTOL BEAKPO GTO AKPO NG (Wvng elvat
oo 6e€l oag xept (Lpavon fleece To APLOTEPO 0aG XEPY). H upacpEvn eTIKETA Amoena Mpenel va elvat
EVAVAYVWOTT AN PHIPOCTA.

84

. ZTEPEWOTE TO KEVTPIKO TUNHA TG WVNG TIOV €XEL KOVUMWHA TUTIOL BEAKPO, OTO THOW PEPOG TOL 0TNOO-
HE0110V CUPTIEONG EEKIVWLVTAG ATTO TO KATW PEPOG TOU KOUUMWHATOG.

. PEPTE TG HUO AKPEG NG {WVNG YUPW ATtO TO UMPOOTIVO HEPOG KAl KATW AMO TIG HAOXAAES.

. KA\eloTe 10 KoUumwiua Tunou BEAKPO mdvw amnod To 680G,

. BeBawwBeite 6T n Zwvn Tiieong aoket pa aveTr) Kat oagpwe aodnr riieon. Eav atoBaveeite névo 1 onoa-
SMMote AAAN EVOXATION, XAAAPWOTE TO KOVPTWHA TUTIOU BEAKPO.

aabhw N

ZunBoulég anoBikevong Kai Sampnong ) ) ) ) ) )
Ioxvel peylotn idpketa (wig 36 HMveg xat Slapketa xpriong 6 prives. Enopgvwg, n péyton diipketa {wnig
TEPLOPIZETaL 0TOUG 42 prjves. Meyiot Glapkeia {wrig 36 pmvwv. H IKavomTa anodnKeuong Twv v@acudtwy
OUMIEONG Elval 6 Prves Kat e6apTATAL artd Tr) owoTr HETAXELPLON, 6IWG T) AKOAOUBN AT TWY 0ONYLWV PPOVTL-
ag, n epappoyn xat agaipeor] Toug (1) «n dladikacta vivotpatog Kat yductpatog e To npolov cuprieong»)»
KaBWG Kat T Xprion TwV MPOLOVTWY O KAVOVIKO Babuo. H SlapKela Xpriong TOU 1ATPOTEXVOAOYIKOV TTPOoL0-
VTOG avaypdpeTal 0T cuoKeuaoia pe To oUPBOAO ag KAEWLEpAG. Me v KATAANAN Xpriom, T vpdopata
ouprtieong SlatnpoUV TN PAPHAKEVTIKY) TOUG Opdomn Kad' OAn v nepiodo Twv 6 pnvwv. EQV ol OwHRATIKES 0ag
SlaoTdoelg HeTaBANBOLV - Adyw TNG WATPIKNG 0ag AVAAVONG KAl TWV ATOMIKWY CUVONKWVY {WNig, CUVICTATAL
11 vEa PETPNON Kat SOKIUT) aKOUN KAl W T AEN TG MEPLOS0L TWV 6 PNVWV.

E161kég 0bnyieg
0eAlda 103

Obnyieg andppryng
53 AnoppiyTe Ta TPOIOVTA HE TA KAVOVIKA
ﬂ?ﬁ OKIAKA aroppippata.

Yrnoxpéwon avapopdg 3 )

Av €XeTE KAMOLO TAPATIOVO YA TO TPOLOV, ETIKOVWVHOTE KATEUBEIQV 1€ TO KATAoa ard To onoio To
TPOPNBEVTHKATE. Z€ TEPINTWOon 60BapWV CUPBAVTWY MOV Ba Mopovcav vVa 08NyNoouV OE OTIUAVTIKY
emodeivwon ™g¢ vyelag 1 BAvaTto, elval anapaltTo va e150moinBel 0 KATACKELACTNG KAl 1) appodla apXr) Tou
Kpatoug-ueAoug. Ta coBapd cuppavta opt{ovtal 6o apBpo 2 apiB. 65 Tov kavovicpov (EE) 2017/745 yia ta
1ATPOTEXVOAOYIKA TTpotovTa.

Eyyunon | ) )
ToxveL 1) VO UTTOXPEWOT) EYYUNONG.

TTAnpoepopieg eEurmpemong ,

ExeTe anopieg; Av vay, 6a BeAape va oag Bonerjoouvpe. | )

TTapakaAeloBe va ETKOWWVIOETE HE TOV EEOUCL000TNHEVO AVTUTPOOWTIO TG Amoena.
Avaotdolog Maupoyevng A E., Tkuwvag 14, TK. 144 51, Metapdppwon ATtkng, athens@amoena.gr
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FEE R T%$E Amoena Medizin-Orthopédie-Technik GmbH R BEIMREF~ R, B 1975 FLLE,
Amoena —ERHIHHIERESRIAR, BB AR ESILBRFRNTENRIHFER.

FRHAAR /(& RLAE
BRAR R ELLBRFAFILIE
MELYIGITBTFERENBREAE— DAL EREFEEM/HIRE.

7J[U_
EHFUBAEGORS
. EILEEREILETRAAE.
o ARIPURAERARIBDRIE.
o AERAIREANREE LBERFXMEIR L,
o ALURDO ARG/ ERE.

BRIE/ RS

*Ei};f;ﬂ—;?;ﬁ iE B WL T IRPREER, R HRENEERERS AU ERMNERY:

o FARIEESRMRE

o TREHERBRR

o BAYIBUIH GEARIERRK)

INREEN BN AT R — MU SR TR, BEER R EIRENES N TRER S L FIRBEMAR
E/MhE, BIEBTREEARE,

EIfER

INRIEF T HIRORYT, WA s 2 SEBERE S E SRR MR/ siM BRI FEEL RO BIER TRl RER R
ER RN IR BN —ThR] 88 5 R BIZRARAI AL D 1 8, MIEERRIE ERDHIBR T, ATsE = R AL
U R BN, AN RETEE AP RIS, R EL ML LI REIER, BEELLER, R
HIm / EERSER.

—ARRFFIAEA

o RFRBIELIIER YRR

o e, TERLERIE, 10 E RSN AISARRIN T

o BINHRMIBIERRET R,

o MRMELMEEMRY—ERF, BICHELURNE B TR R,

REREXH

LA

Leyla ZIP-ST-LOW, Leyla UW: SRERRR. 8. &8
Sina HE-ST-MEDIUM: BeEERE. &40

Pamela ZIP-ST-HIGH: ZRELRE. &40

BXRMEAMNBE D L, FERRFIRE
FEILER BHEMR,

FTHEINEL YR BER

AT ZR/RERB P RIFNREMIRENR, HxZ LKk R A4E6 Rif B 2 BHEEEMREERIEE

ERHENET X EN WEA/NIER R R HERAREILIRALRBIEENEE /R E R R MR E R
MELY T EREIRKRFAZRER (REAT Leyla UW S¥1&) , FETTHZSZINARERGEZIRE
;Eiﬁf%ﬁ%?ﬁﬁﬂ o M RRANETFAAE, ERBHEHRRTUNE RPELBTRSER. B705RE
EFRMEHAO L.

HATE IERRRYSCRIA

BETHERINVEFZREERASEL BIEMNERRVE THENE K, 2/&, BdBRIIRE (
A0 E) SRESEBIRAIRFIA/ N B RIPEIFIRE EME AR RN TERR HRRA, ARIBLLE AN
WHTHE, BT ERASFAE, AEATFA-FERKN,

THERS (EX) 58—67 | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 128-137
IR RES 60/65 70/75 80/85 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120/125 | 130/135

T A AR B8
@ B EEEIRIF, E
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REREXMAE S 2182 / Compression Belt

HEIER

Sarah SB: 1. 846 R4

Compression Belt / Anatomical Compression Belt: RELRE . &40 BB 1%
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Australia

Amoena Australia Pty.Ltd.
107 Fergie Street

Fitzroy North, VIC, 3068.
Australia
Www.amoena.com.au

Belguim

Amoena Benelux bvba
‘t Hofveld 6 A4

1702 Groot-Bijgaarden
Belgié
www.amoena.be
www.amoena.nl

Canada

Amoena Canada Inc. 101 - 6790
Century Avenue Mississauga
Ontario L5N 2V8
www.amoena.ca

Czech Republic
Amoena, spol. sT. 0.
Cervenanského 2824/15
155 00 Praha 5

Ceska republika
WWww.amoena.cz

China
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LA mmh Z2UX
BAKE6IS FigkilizE
31E5/2 (dk)

B4R :210019
WWWw.amoena.com.cn

Denmark

Amoena Denmark A/S
Borupvang 3, 2750, Ballerup,
Denmark

www.amoena.dk

France

Amoena France S.A.S.

9 rue du Chateau d’Eau

69410 Champagne au Mont d'Or
France

www.amoena.fr

Germany

Amoena Medizin-
Orthopadie-Technik GmbH
Kapellenweg 36

83064 Raubling
Deutschland
www.amoena.de

Italy

Amoena Italia srl
Via Bagutta 13
20121 Milan
www.amoena.it

Norway

Amoena Norge AS
Ullernschausséen 64-66
WWWw.amoena.no

Poland

Amoena Polska Sp. z 0.0.
ul. Putawska 303

02-785 Warszawa
www.amoena.pl

Portugal

Rua Cardeal Mercier, 25 A
1600-026 LISBOA
www.amoena.pt

Spain

Amoena Espafa S.L.U.
Avda. de Europa 16

28108 Alcobendas — Madrid
pedidos@amoena.es
www.amoena.es

Sweden

Amoena Sweden AB
Norra Stationsgatan 56,
11367 Stockholm, Sweden
www.amoena.se

United Kingdom
Amoena UK Ltd

1 Eagle Close,
Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire,
SO53 ANF
www.amoena.co.uk

USA

Amoena USA

1000 Cobb Place Blvd. Ste.200,
Kennesaw

GA 30144

Www.amoena.us
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FI Suojaa auringonvalolta Sailyta kuivassa paikassa Yksi potilas — useita kayttokertoja
cz Chrarite pfed slune¢nim zarenim. Skladujte na suchém misté. Vicenasobné pouziti jednim pacientem.
SI Zascita pred sonéno svetlobo Shranjujte v suhem prostoru Enbolnik - ve¢kratna uporaba
HVR | Zastititi od direktnog suncevog svijetla Drzati na suhom mjestu Jedan pacijent - visekratno koristenje
LTU Saugokite nuo saules spindulii Laikykite sausoje vietoje Vienas pacientas — daugkartinis
g P 4 Y d 4 naudojimas
ROU Protejati de lumina soarelui A se pastra intr-un loc uscat Un singur pacient - utilizari multiple
BG [TaseTe OT CTbHYEBa CBETIIMHA [la ce cbxpaHsiBa Ha CyX0 MSICTO ERMH MauyenT - MHOroKparHa
yrnoTpe6a
RU BSU_U/ILL!aTb OT BO3JeUCTBUSA XpaHMTb B CYXOM MecTe O]Z{I/IH MMalMeHT — MHOIOKpaTHoOe
COJTHEYHOT'O CBETA TIpMMeHeHMe
GR Na pnv ektiBeTal 0To NALaKoO pwe Na guhacoetatl o€ EnNpo PEPOS TToANanAEG xprioetg yia pia aoBevr)
CN paaza=liil FRIETIRL —(IEE - TMER
JP B AR TIZEV FLUWBATREL TV CANER
ARAB seadll dnil (e 13y 4 Jading Gila (S 8 03 23eie laladind - daly G e
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DE Vor Sonnenlicht schuitzen Trocken lagern rrllsei}?rzfeal ?; ;i?/\}ieerﬁb;r
ENG Protect from sunlight Store inadry place Single patient — multiple uses

FR Protéger de la lumiére du soleil Conserver dans un endroit sec Patient unique - plusieurs utilisations
ES Proteger de la luz solar Almacenar en un lugar seco Un solo paciente: multiples usos

IT Proteggere dalla luce solare Conservare in luogo asciutto Paziente singolo — piu utilizzi

NL Beschermen tegen zonlicht Op een droge plaats bewaren Enkele patiént — meervoudig gebruik
DK Beskyt mod sollys Opbevares tprt Enkelt patient — flere anvendelser
NO Beskytt mot sollys Oppbevar pa et tort sted Enkeltpasient — flere bruksomrader
SE Undanhalles fran solljus Forvaras torrt En patient - fleranvandning

PL Chroni¢ przed swiattem stonecznym Przechowywac¢ w suchym miejscu Jedna pacjentka — wiele zastosowan
PT Proteger da luz solar Armazenar em local seco Unico paciente - multiplos usos
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